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УДК 53А52*ЛИА8

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
РАБОЧИХ ПИРОМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

МИ 78

Н а с т о я щ а я  м етод и к а  расп ростран яется  на р а б о ч и е  п и р о м ет 
ры , и зм ер я ю щ и е  ц в етов ую  тем п ер а тур у  по отн ош ен и ю  с п е к т р а л ь 
н о й  п л о т н о с т и  и злуч ен и я  в д в ух  огран иченн ы х с п е к т р а л ь н ы х  
у ч а с т к а х  в и н т е р в а л е  о т  0,47 д о  2,2 шм с  ли н зо в о й  и л и  з е р к а л ь 
ной  оп ти ч еск и м и  си стем а м и  с  п р ед елам и  и зм ер ен и я  о т  300 д о  
2500°С , и у с т а н а в л и в а ет  м етод ы  и средства  первичной  и п е р и о д и 
ч еск ой  поверок .

М е т о д и к а  не р а сп р остр а н яется  ка п р и боры  со  св е то в о д н о й  
оп ти ч еск о й  си стем ой ,

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Ь Ь  П р и  п р оведен и и  п овер ки  вы полн яю т оп ер ац и и  и п р и м е 
няю т с р ед ст в а *у к а за н н ы е  в та бли ц е .

Наймеиояаниб операции
Номер
пункта

методики

Средство поверки и его нормативно-тех
ническая характеристика

Внеш ний осм отр 3J
О пробование 3.2

О бразцовая тем пературная  лам п аО пределение основной 3.3
погреш ности 2-го разряда (Г О С Т  8,083— 7 3 ), гра

дуированная на цветовую  тем пера
тур у  при дли н ах  в олн  0 ,5 н 
0,65 мкм в соответствии с Г О С Т  
8 .1 5 5 -7 5 ;

образцовая тем пературная лам п а  
(Г О С Т  14008— 6 8 ), градуирован ная  
на цветовую  тем пер атур у  по  Г О С Т  
8.186— 76 и Г О С Т  8.155— 75* при 
длинах волн* совп адаю щ и х с  эф 
фективными длинам и волн  поверяе
м ого пирометра а ин тервале о т  
900 до  2Ш°С]

©  И зд а тельс тв о  ста н д а р то в , 1979
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Продолжение

Наиме но извне операции
Номер
пункта

методики

Средство потери к и его нормативно-тет
ки чес к* я характеристика

образцовая модель черного тела 
для  рабочего интервала температур 
и длин волн пирометра с образцо
вой термопарой 2-го разряда или об 
разцовым пирометром 2-го разряда 
по Г О С Т  8.083— 73;

потенциометрическая установка д л я  
измерения тока в образцовых лам 
пах к пирометрической лампочке и 
ТЭ Д С  образцовой термопары.

П р и м е ч а н и е ,  Метрологические характеристики и требования к конст
рукции моделей черного тела приведены в приложении 1, Требования к  точно
сти измерений с помощью потенциометрической установки изложены в прило
жении 2.

1.2. П редельн ая  абсолю тная погреш ность градуировки обр аз
цовых лам п  относительно рабочих эталонов  не д олж н а  превы
ш ать rt5 °C  во всем диапазоне и х  применения,

1.3. Д опускается  применение вновь разработанны х или нахо
дящ ихся в эксплуатации средств поверки, прош едш их м етрологи 
ческую  аттестацию и удовлетворяю щ их по точности требованиям  
настоящ ей методики. Все указанны е средства поверки д олж н ы  
иметь действую щ ие документы  о поверке или аттестации,

1.4. Приводимы е средства поверки использую т в соответст
вии с  документацией по их эксплуатация.

2, условии ПОВСРКИ И ПОДГОТОВКА к  НЕЙ)
2.1, П ри  проведении поверки соблю д аю т следую щ и е услови я : 

температура окруж аю щ его воздуха 2 0 ± 2 GC; относительная  в ла ж 
ность 3D— 80 % ; долж ны  отсутствовать удары , тряска, вибрация» 
внешнее электрическое магнитное п о ле  (кр ом е з ем н ого ), засвет
ка пирометров и образцовы х и злучателей  посторонними источни
ками излучения,

2*2, Поверяемы й пирометр долж ен  бы ть собран  и установ
лен  перед образцовы ми и злучатёлям и  в соответствии с докум ен
тацией по его  эксплуатации.

2.3. В рем я выдержки образцовы х и злучателей  и поверяемы х 
пирометров долж н о соответствовать требованиям  докум ентации 
по их эксплуатация.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр.
3.1.1. П ри  проведении внеш него осмотра устанавливаю т соот

ветствие поверяемого пирометра следую щ им  требованиям : пиро-



м етр  д о л ж е н  б ы т ь  п о л н о с т ь ю  ук о м п лек то в а н  в со о т в е т с т в и и  с т е х 
ни ческ ой  д о к у м е н т а ц и е й ; на к а ж д о м  из б л о к о в  д о л ж н ы  б ы т ь  у к а 
за н ы  н а и м ен о в а н и е  н ти п  п р и бор а , а та к ж е  е го  ш иф р , т о в а р н ы й 1 
зн а к  п р е д п р и я т и я -и зго т о в и т е ля , *1омер п р и б о р а , г о д  в ы п у с к а ; 
о б ъ е к т и в  п и р о м етр а  не д о л ж е н  и м еть  за гр я зн ен и й , ц а р а п и н  н с к о 
л о в ;  в н утр и  о т д е л ь н ы х  б л о к о в  не д о л ж н о  б ы т ь  н е з а к р е п л е н н ы х  
у з л о в  и ли  п р и бор ов .

3.1.2. П и р о м е т р ы , не уд о в ле т в о р я ю щ и е  у к а за н н ы м  в п. 3.1 Л  
т р еб о в а н и я м , н е  п о в ер яю т .

3.2. О п р о б о в а н и е .
3.2 .1 . П о д г о т о в л е н н ы й  и собр ай н ы й  по п. 2 .2 п и р о м е т р  в к л ю 

ч а ю т  в с е т ь  и в с о о тв етств и и  с и н струкц ией  по э к с п л у а т а ц и и  п р о 
в ер я ю т  е г о  р а б о т о с п о с о б н о с т ь .

3.2.2. П и р о м е т р ы , у  к о то р ы х  Цри о п р о б о в а н и и  о б н а р у ж е н ы  
н еи сп р а в н ости , д а л е е  н е  п оверяю т.

3.3. О п р е д е л е н и е  о сн о в н о й  погреш ности .
3.3.1. О с н о в н у ю  п о гр е ш н о с т ь  пи р ом етр а  с п е к т р а л ь н о го  о т н о 

ш ен и я  о п р е д е л я ю т  <как р а зн о сть  м е ж д у  ц ветовой  т е м п е р а т у р о й , 
и зм ер ен н о й  п о в е р я е м ы м  п и р ом етр ом , и ц ветовой  т е м п е р а т у р о й , 
у с т а н о в л е н н о й  по д а н н ы м  гр а д уи р о в к и  о б р а зц о в о й  л а м п ы  п о  ее  
с в и д е т е л ь с т в у , и л и  к а к  р а зн о сть  м е ж д у  т е м п е р а т у р о й , и з м е р е н 
ной  «п овер яем ы м  п и р о м е тр о м , и т ем п ер а тур ой  м о д е л и  ч е р н о го  т е 
л а ,  в ы ч и слен н о й  п о  д а н н ы м  гр а д уи р о в к и  о б р а з ц о в о й  т е р м о п а р ы  
и ли  о б р а з ц о в о г о  о п т и ч е с к о го  пи р ом етр а .

3.3.2- Д л я  о п р е д е л е н и я  осн овной  п о гр еш н ости  -пи ром етра  по* 
о б р а зц о в о й  т е м п е р а т у р н о й  л а м п е  со б и р а ю т  ее  с х е м у  п и та н и я  в 
со о тв етств и и  с Г О С Т  8 .155— 75,

3.3.3. В  о б р а з ц о в о й  л а м п е  у с т а н а в л и в а ю т  ток , с о о т в е т с т в у ю 
щ ий н и ж н ем у  п р е д е л у  и зм е р е н и я  д о в е р я е м о г о  п и р о м е т р а ; д а ю т  
л а м п е  в ы д е р ж к у  в с о о тв етств и и  с  Г 0 С Т  8.155— 75.

3.3.4. П о в е р я е м ы й  п и р о м етр  н а в од я т  аа  р а б о ч и й  у ч а с т о к  в с о 
о тв етств и и  с п р а в и л а м и  н а в ед ен и я  на объект* и з л о ж е н н ы м и  в э к с 
п л у а т а ц и о н н о й  д о к у м е н т а ц и и  на  пиром етр .

3.3.5. И з м е р я ю т  т о к  в о б р а зц о в о й  л а м п е . И зм е р е н н о е  з н а ч е 
ние д о л ж н о  с о в п а д а т ь  с у к а за н н ы м  в  с в и д е т е л ь с т в е  на о б р а з ц о 
в ую  л а м п у  в п р е д е л а х  ^0 ,001  А . Е с л и  о н о  о т л и ч а е т с я  о т  у к а з а н н о 
го  в с в и д е т е л ь с т в е , т о  т о к  о б р а зц о в о й  д а м п ы  р е г у л и р у ю т  д о  с о в п а 
д е н и я  с д а н н ы м и  с в и д е т е л ь с т в а  в $ ук а за н н ом  в ы ш е п р е д е л е .  Р е 
з у л ь т а т ы  и зм е р е н и я  за п и сы в а ю т  в п р о то к о л , ф ор м а  к о т о р о г о  п р и в е 
д ен а  в п р и л о ж е н и и  3.

3.3.6. П е р е к р ы в а ю т  п о л е  зр ен и я  п и р ом етр а  н е п р о зр а ч н ы м  э к р а 
ном . У б и р а ю т  эк р а н  и за п и сы в а ю т  п ок а за н и я  п и р о м е тр а  в п р о т о 
к ол .

3.3.7. О п ер а ц и ю  п о  п. 3.3.6 п р о в о д я т  тр и  р а за , р е з у л ь т а т ы  з а 
п и сы в а ю т  в п р о т о к о л . В н о в ь  и зм ер я ю т  то к  в  о б р а з ц о в о й  л а м п е .  
П о л у ч е н н ы е  зн а ч е н и я  то к а  за п и сы в а ю т  в п р о то к о л .
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я  3.8. В ы ч и сля ю т  ср ед н ее  д в у х  -изм еренны х зн ач ен и й  то к а  в 

о б р а з ц о в о й  л а м п е  1 и ср е д н е е  т р е х  п ок азан и й  п и р ом етр а  tn%. З а 

п и сы в а ю т  в -протокол т е м п е р а т у р у  л а м п ы  tA и зн а ч ен и е  f f f l .

3.3.9. О пер ац и и  по  *ш . 3.3.4, 3 .3 .6— 3.3.8 п р о в о д я т  д л я  т е м п е р а 
т у р , с о отв етств ую щ и х  ц елы м  с о тн я м  гр а д у с о в  о т  н и ж н его  д о  в е р х 
н е го  п р е д е л а  и зм ерени й  п о в е р я е м о го  п и р о м етр а , к а ж д ы й  р а з  и з 
м ен я я  т е м п е р а т у р у  л а м п ы  н е  б о л е е  ч ем  на iOO°C.

3.3.10. П р и  повы ш ении  и п он и ж ен и и  те м п е р а т у р ы  о б р а зц о в о й  
.ла м п ы  на Ю 0°С ей д а ю т  в ы д е р ж к у  7— 10 мин.

3.3.11. О п ер ац и и  п о  пп. 3 .3.4, 3 .3 .6— 3.3.8 в ы п о л н я ю т  пр и  п ов ы 
ш а ю щ ей ся  й п он и ж а ю щ ей ся  т е м п е р а т у р е  л а м п ы . П р и  повы ш ен и и  
т е м п е р а т у р ы  о б р а зц о в о й  л а м п ы  о п р е д е л я ю т  tл и при  п он и 

ж е н и и  соотв етств ен н о  iЛа и  t „^ . _

3.3.12. В ы ч и сляю т  и за п и с ы в а ю т  ср ед н ее  зн а ч е н и е  » п о л у ч е н 
н ое  п р и  повы ш ении  и п о н и ж ен и и  т е м п е р а т у р ы  о б р а з ц о в о й  л а м п ы ,

и  tjl„
3.3.13. О сн ов н а я  п о гр еш н о сть  п и р о м е тр а

А ^ п- Т л (1 )

н е  д о л ж н а  п р евы ш ать  зн ач ен и й , п р и в ед ен н ы х  в Г О С Т  18951— 73 н 
тех н и ч еск о й  д ок ум ен та ц и и  на п о в ер я ем ы й  п и р ом етр  в о  в с е х  п ов е 
р я ем ы х  точк ах .

3.3.14. Е с л и  о сн ов н ая  п о гр еш н о сть  п р ев ы ш а ет  д о п у с т и м о е  з н а 
ч е н и е  при  од н ом  зн ач ен и и  те м п е р а т у р ы , т о  п о в е р к у  п р н  э т о й  те*м- 
п е р а т у р е  о с у щ е с т в л я ю т  п о в то р н о  п о  то й  ж е  л а м п е .

Е с л и  о сн ов н ая  п о гр еш н о сть  п р ев ы ш а ет  д о п у с т и м о е  зн а ч ен и е  
п р н  н ес к о ль к и х  зн а ч ен и я х  т е м п е р а т у р ы  и и сх о д н а я  гр а д у и р о в к а  
и  п о с л е д у ю щ а я  п ов ер к а  п р о в ед ен ы  по р а зн ы м  т ем п ер а т у р н ы м  
л а м п а м , то п о в тор н о  п и р о м е тр  п о в е р я ю т  п о  втор ой  о б р а з ц о в о й  
т е м п е р а т у р н о й  л а м п е  п р и  в сех  зн а ч ен и я х  тем п ер а т ур ы .

3.3.15. Е с л и  прн п ов тор н ой  п ов ер к е  о сн о в н а я  «п огреш н ость 
п р ев ы ш а ет  д о п усти м о е  зн а ч ен и е , т о  п и р о м е тр  б р а к у ю т .

З .ЗЛ 6 . Д л я  о п р е д е л е н и я  о сн о в н ой  п о гр еш н ости  п и р о м етр а  *по 
м о д е л и  а б с о л ю т н о  ч ер н о го  т е л а  с о б и р а ю т  с х е м у  п и тан ия  м о д е л и  
ч е р н о г о  т е л а  в соотв етств и и  с  техн и ч еск и м  оп и са н и ем  н  и н с т р у к 
ц и ей  п о  эк сп луа т а ц и и , у с т а н а в л и в а ю т  р еж и м  пи тан и я , с о о т в е т с т 
в у ю щ и й  н и ж н ем у  п р е д е л у  и зм ер ен и я  п о в е р я е м о го  -пиром етра. В ы 
д е р ж и в а ю т  м о д е л ь  д о  т е х  пор , пок а  с к о р о с т ь  и зм ен ен и я  т е м п е р а т у 
р ы  м о д е л и  будете  б о л е е  ГС /м ин .

З .З Л 7 . П о в ер я ем ы й  п и р о м е тр  н а в о д я т  на и з л у ч а ю щ е е  о т в е р с т и е  
м о д е л и  ч ер н о го  т е л а  в  с о о тв етств и и  с  п р а в и л а м и  н а в ед ен и я  на  
о б ъ е к т , и зло ж ен н ы м и  в эк с п лу а т а ц и о н н о й  д о к ум ен та ц и и  н а  п и р о 
м етр .

3.3.18. И з м е р я ю т  Т Э Д С  те р м о п а р ы , у с т а н о в л е н н о й  в  м о д е л и  
ч е р н о го  т е л а ,  и ли  т е м п е р а т у р у  с  п о м о щ ь ю  о б р а з ц о в о го  о п т и ч ес 
к о г о  пи р ом етр а . З а п и сы в а ю т  в п р о т о к о л  зн а ч ен и е  Т Э Д С  н л и  т о 
к ов  п и р ом етр и ческ ой  ла м п о ч к и  при  ф отом етр и р о в а н и н .
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3.3 .19 . Т е м п е р а т у р а  м о д е л и  ч ер н о го  т е л а  м о ж е т  о т л и ч а т ь с я  
от  ц е л ы х  с о т е н  г р а д у с о в  на ±  10°С.

3.3 .20. П р о в о д я т  о п е р а ц и и  по пп. 3.3.6 и 3.3.7.
3.3 .21. В н о в ь  п р о в о д я т  оп ер ац и и  по п. З .ЗЛ 8 .
3.3 .22. В ы ч и с л я ю т  с р е д н е е  зн а ч ен и я  Т Э Д С  и л и  ток а  *м п и 

р о м етр и ч еск о й  л а м п о ч к и  к tn , п о л у ч е н н ы е  в со о т в е т с т в и и  с  
п. 3.3.20* з а п и с ы в а ю т  их  в п р о т о к о л . П о  д а н н ы м  с в и д е т е л ь с т в а  
на о б р а з ц о в у ю  т е р м о п а р у  и л и  о б р а зц о в ы й  о п т и ч еск и й  п и р о м е т р  
в ы ч и с л я ю т  т е м п е р а т у р у  м о д е л и  ч ер н о го  т е л а  и з а п и с ы в а ю т  
в п р о т о к о л  ее зн а ч ен и е .

3 .3.23. О п е р а ц и и  по  пп. 3 .3 .18— 3.3.22 п р о в о д я т  пр и  п о в ы ш а ю 
щ ей ся  и п о н и ж а ю щ е й с я  т е м п е р а т у р е  м о д е л и  ч е р н о го  т е л а .  В  п е р 
в ом  с л у ч а е  о п р е д е л я ю т  /M i и *п4, во в тор ом  —  и i п%,

3.3 .24 . В ы ч и с л я ю т  с р е д н и е  зн а ч ен и я  т е м п е р а т у р ы  м о д е л и  ч е р 

н о го  т е л а  *м и  п о к а з а н и й  п о в е р я е м о го  п и р о м е т р а  * ц , п о л у ч е н 
ны е при  п о в ы ш ен и и  и п о н и ж ен и и  те м п е р а т у р ы  м о д е л и  ч е р н о го  
т е л а .

3 .3 .25. О с н о в н а я  п о гр е ш н о с т ь  п и р ом етр а

д * п = л ; - г *  (2у
не должна п р е в ы ш а т ь  зн а ч ен и й , п р и веден н ы х  в Г О С Т  18951— 73 и 
т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  на п ов ер яем ы й  п и р ом етр  в о  в сех  п о в е 
р я е м ы х  т о ч к а х .

3.3.26. Е с л и  о с н о в н а я  п о гр е ш н о с т ь  п р ев ы ш а ет  д о п у с т и м о е  з н а ч е 
ние при  о д н о м  зн а ч е н и и  т е м п е р а т у р ы , т о  п ов ер к у  пр и  этой  т е м п е р а 
т у р е  п р о в о д я т  п о в т о р н о .

3 .3 .27. Е с л и  при .п овтор н ой  п ов ер к е  осн о в н а я  п о гр е ш н о с т ь  п р е в ы 
ш а ет - д о п у с т и м о е  зн а ч е н и е , т о  а и р о м е т р  б р а к у ю т ,

4. О Ф О РМ Л Е Н И Е  РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. П р и  п о л о ж и т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т а х  пов ер к и  и а  б л о к и  п и р о м е т 
р а  (о п т и ч е с к и й , п р е о б р а з о в а т е л ь н ы й  и и з м е р и т е л ь н ы й ) с т а в я т  
к л е й м о .

4.2. П р и  о т р и ц а т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т а х  п и р ом етр  к  в ы п у с к у  в о б р а 
щ е н и е  не д о п у с к а ю т , г а с я т  к л е й м о  к в ы д а ю т и зв е щ е н и е  о  н е п р и го д 
н о ст и  с у к а з а н и е м  е е  причтш .
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ПРИЛОЖЕНИЕ t 
(справочное)

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ 
К КОНСТРУКЦИИ ОБРАЗЦОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЧЕРНОГО ТЕЛА

! .  И злуч а тельн а я  способность е обр а зц ов ой  м одели  черного  тела  д о лж н а  
«быть не менее 0,95 и  определена  с  погреш ностью , не превы ш аю щ ей ± 0 ,0 2  в 
р абочем  диапазон е д ли н  волн  и тем ператур  повер яем ого  пирометра.

2. Апертурны й угол м од ели  черн ого  т ела  должен бы ть  больше или равен  
а п е р тур н о м у  у г л у  п оверяем ого  пирометра, а ди ам етр  и злуч а ю щ его  отвер сти я  
•соответствовать показателю  визирования пов ер яем ого  пирометра.

3. В  качестве обр азц овы х  м о д е л е й  ч ер н о го  тела  и сп ользую т тр уб ч а ты е  пе
чи  с  п ерегородкой  в центре тр убы . Д и а м етр  вы ходн ого  отверстия м ож ет  со в п а 
д а т ь  с диам етром  тр убы  или  бы ть ум еньш ен  с п ом ощ ью  диаф рагм ы  п ер ед  вы 
х од н ы м  отверстием .

4. О тнош ение длины  тр убы  к  ее  д и а м ет р у  д о л ж н о  уд ов летв ор ять  у слови ю

„ > 3  |-jpH этом  32 д ЛШ1у  / принимаю т участок , отсчитанны й о т  перегородки

л о  точки по оси печи, на котором  перепад тем пературы  не превы ш ает ± 0 ,5 %  
тем пер атур ы  перегородки.

5 Коэф ф ициент отраж ения м атер и ала  стен ок  тр уб ы  и п ер егородки  д о л 
ж ен  бы ть определен  с погреш ностью , не превы ш аю щ ей 20% , й  со ста в ля ть  не 
-более  О Д

6. И злуч а тельн ую  сп особн ость рассчиты ваю т по ф орм улам , приведенны м  
в ли тер а тур е  д ля  изотермичеекях и диф ф узно  отр а ж аю щ и х  стенок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
( справочное)

ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
€  ПОМОЩЬЮ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

П отенциом етрическая установка  д о л ж н а  обесп ечивать измерение тока : 
в тем пературны х ла м п а х  с  погреш ностью , не превыш аю щ ей ± 0 ,0 0 3  А  яри 

т о к е  о т  б  д о  10 А ; ± 0 ,0 0 5  А  при ток е  о т  10 до 30 А ; ±0 ,0 1  А  при ток е 30 А ;
в пирометрических ла м п оч к а х  с погреш ностью , не превы ш аю щ ей 0,00003 А  

при ток е о т  0,1 до 0,5 А ;
Т Э Д С  образц овой  терм опары  с погреш ностью , не превы ш аю щ ей ± 2  м кВ .



ПРИЛОЖЕНИЕ $

П Р О Т О К О Л

л о м р к н  пирометр» сп м орального  отношении

П и ром етр  сп ек тральн ого  отнош ения типа_______________ №  принадлеж ащ ий ,

поверен  по образцовой  тем пературн ой  лам пе типа № _______________ _ градуированной на цветовую  т е м 

п ер а тур у  при длинах волн мкм и мкм в зависимости от тока

Повы^еоие температурь* лампы Понижение температуры дамам

/ , А
Показание 

пирометра, 'С
/ , "С
«t

f ,
« I / .  А

П о ка ян и я  
пирометра, 0С

К ' “с t , °С  
и* V ”c V ° c д/„ , *С

12,807

12,806

1205
1204
1203

1200 1204 12,806

12,807

1206
1207
1208

1200 1207 1200 1205,5 -)г5,5

12,806 1?04 12,806 1207

13,904

13,906

1308
1307
1*09

1300 1308 13,906

3,905

1307
1310
1309

1300 1308,5 1300 1308,5 +8,5

13,905 1308 13,9055 1309



оо П Р О Т О К О Л
поверки пирометра спектрального отношения

П иром етр  спектрального отнош ения типа_______________ >& принадлежащ ий______________________________ ,

поверен по м одели черного  тела  № _______________ , аттестованной _  свидетельство об

а т т е с т а ц и и  N *___________________________,

Повышение температуры Понижение температуры

т э д с ,
мВ

Показания
пирометр», < « , '  °с

/ . с'С  
п*

ТЭДС,
нИ

Показания
пирометра, t , VC 

*%
t , °С 
я# v * c ' п ' * с Д/П , х

9 ,7 5 5 905 902 906 9 ,7 6 2 904 902 ,3 904 902 ,2 9 02 ,2 + 3

9 ,7 60
908
906 9 ,9 58

906
902

9 ,7 5 7 906 9 ,7 60 904

1004,610,618

10,620

1003 
1006
1004

к ю о 1004 10,630

10,620

10021
1006
1005

1000,2 1005 io o o , i + 4 , 5

10 ,623 1004 10,525 1005
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