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62 Серия 32 Выпуск 5

Приняты 
Наблюдательным советом, 

решение от 20.07.09 № 30-БНС

ТРЕБОВАНИЯ
К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий документ устанавливает требования к испыта

тельным лабораториям (ИЛ), которые проходят аккредитацию в 
Единой системе оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строи
тельстве (далее — Единая система оценки соответствия). Требова
ния изложены в соответствии с ГОСТ Р ИСО/М ЭК 17025-2006 
«Общие требования к компетентности испытательных и калибро
вочных лабораторий». Документ применим для всех организаций, 
осуществляющих испытания.

1.2. Аккредитация ИЛ проводится в целях установления и под
тверждения их компетентности при оценке готовности к прове
дению испытаний, для подтверждения, что они технически ком
петентны и система менеджмента качества позволяет получать 
технически обоснованные результаты и охватывает деятельность:

лабораторий неразрушающего контроля и лабораторий разру
шающих и других видов испытаний при изготовлении, строи
тельстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации, сер
тификации и экспертизе (техническом диагностировании) тех
нических устройств, зданий и сооружений;

аналитических лабораторий;
лабораторий, выполняющих испытания продукции;
электролабораторий.
1.3. ИЛ, выполняющая работы по неразрушающему контро

лю, должна быть аттестована в соответствии с требованиями

Система документов 
по аккредитации Требования к испытательным лабораториям СДА-15-2009 
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Правил аттестации и основных требований к лабораториям не
разрушающего контроля (ПБ 03-372-00).

1.4. Соответствие лаборатории требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2006 и настоящему документу является осно
ванием для признания результатов испытаний странами, заклю
чившими соглашения о взаимном признании с соответствующи
ми органами по аккредитации других стран.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящий документ разработан с учетом требований:
Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промыш

ленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко

логической экспертизе»;
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни

ческом регулировании»;
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопас

ности гидротехнических сооружений»;
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элект

роэнергетике»;
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де

кабря 2004 г. № 190-ФЗ;
нормативных документов Федеральной службы по экологиче

скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);
международных стандартов ISO серии 17000, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий»;

Правил аттестации и основных требований к лабораториям 
неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00);
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Правил аттестации персонала в области неразрушающего кон
троля (ПБ 03-440-02);

Р 50.4.006-2002 «Межлабораторные сравнительные испытания 
при аккредитации и инспекционном контроле испытательных 
лабораторий»;

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и преци
зионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные 
положения и определения»;

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и преци
зионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной 
метод определения повторяемости и воспроизводимости стан
дартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизи
онность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточ
ные показатели прецизионности стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «Точность (правильность и преци
зионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные 
методы определения правильности стандартного метода измере
ний»;

ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и преци
зионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтерна
тивные методы определения прецизионности стандартного ме
тода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и преци
зионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использо
вание значений точности на практике»;

МИ 2335-2003 «ГСИ. Внутренний контроль качества результа
тов количественного химического анализа»;

ЕА-4/15 «Аккредитация органов, осуществляющих неразру
шающие испытания»;

Общих требований к аккредитации органов по оценке соот
ветствия (СДА-01-2009);

Система документов 
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Правил аттестации (сертификации) персонала испытательных 
лабораторий (СДА-24-2009).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе применяются термины и определе

ния, указанные в ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответствия. 
Словарь и общие принципы», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 
«Общие требования к компетентности испытательных и калиб
ровочных лабораторий» и СДА—06—2009 «Термины и определе
ния, используемые в Единой системе оценки соответствия в об
ласти промышленной, экологической безопасности, безопасно
сти в энергетике и строительстве», а также термины и определе
ния, приведенные ниже:

Испытательная лаборатория (ИЛ) — орган по оценке соответ
ствия, аккредитованный для проведения испытаний.

Лаборатория неразрушающего контроля (ЛИК) — орган по 
оценке соответствия, аккредитованный для проведения неразру
шающего контроля.

Лаборатория разрушающих и других видов испытаний (ЛРИ) — 
орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения 
разрушающих и других видов испытаний.

Аналитическая лаборатория (АЛ) — орган по оценке соответст
вия, аккредитованный для проведения качественного и количе
ственного анализа различных компонентов в природных и про
мышленных объектах.

Электролаборатория (ЭЛ) — орган по оценке соответствия, ак
кредитованный для проведения испытаний и (или) измерений 
параметров электроустановок.

Лаборатория, осуществляющая испытания продукции (ЛИП) — 
орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения 
испытаний продукции и (или) измерений, результаты которых 
используются в том числе при сертификации продукции.
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Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ) — орга
низация, проведение и оценка испытаний одних и тех же объек
тов двумя или большим числом лабораторий в соответствии с за
ранее установленными условиями.

Область аккредитации испытательной лаборатории — сово
купность работ по испытаниям, которые компетентна проводить 
лаборатория в зависимости от видов технических устройств, зда
ний и сооружений и (или) видов испытаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕНЕДЖМЕНТУ
4.1. Организация
4.1.1. ИЛ, имеющая статус юридического лица, должна удов

летворять следующим критериям независимости:
— должна быть независима от сторон, заинтересованных в ре

зультатах испытаний;
— не должна участвовать в разработке, изготовлении, строи

тельстве, монтаже, ремонте, реконструкции и эксплуатации или 
являться покупателем, собственником, арендатором объектов, 
испытания которых она осуществляет.

4.1.2. ИЛ, являющаяся структурным подразделением организа
ции, должна удовлетворять следующим критериям независимости:

— в рамках организационной структуры организации должны 
быть четко разграничены обязанности и ответственность персо
нала, осуществляющего испытания, и персонала, выполняющего 
другие функции, а также установлена отчетность ИЛ перед орга
низацией, структурным подразделением которой она является;

— персонал ИЛ не должен испытывать коммерческого, фи
нансового и другого давления, которое может повлиять на ре
зультаты испытаний;

— ИЛ не должна заниматься работами, которые могут повли
ять на независимость ее суждений и беспристрастность ее дея
тельности по испытаниям.
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4.1.3. ИЛ, являю щ аяся структурным подразделением органи
зации, но выполняю щ ая испытания для сторонних организаций 
по договорам подряда, должна соответствовать требованиям п.п.
4.1.1. и 4.1.2.

4.2. Система менеджмента качества.
4.2.1. ИЛ должна иметь систему качества, соответствующую 

характеру выполняемых работ. Система качества излагается в Ру
ководстве по качеству и утверждается руководителем ИЛ. Руко
водство по качеству выполняется в виде одного документа или в 
виде системы документов, включающих основной документ — 
Руководство по качеству и отдельные приложения к нему.

4.2.2. Руководство ИЛ должно определять и документально 
оформлять свою политику и цели, а также обязательства в области ка
чества и обеспечивать понимание этой политики, ее осуществление и 
поддержку на всех уровнях внутри организации, включая следующее:

— обязательство руководства сохранять высокое качество ис
пытаний при обслуживании заказчиков;

— заявление об уровне обслуживания, осуществляемого ИЛ;
— задачи системы менеджмента качества;
— требование к персоналу ИЛ ознакомиться с документами 

системы менеджмента качества и соблюдать их требования;
— обязательство руководства ИЛ действовать в соответствии с 

настоящ им документом и постоянно повышать результативность 
системы менеджмента качества.

4.2.3. Руководство ИЛ должно назначить должностное лицо, 
непосредственно ему подчиняющееся, ответственное за обеспе
чение качества в рамках ИЛ.

4.2.4. Документы системы менеджмента качества должны 
быть доступны персоналу ИЛ, а содержание документов доведе
но до исполнителей работ.

4.2.5. Руководство по качеству должно включать или содер
жать в виде ссылок:
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область применения системы менеджмента качества; 
краткое описание юридического статуса ИЛ, включая кон 

тактную информацию (наименование организации, адрес, теле
ф онны е номера и т.д.), а также описание области аккредитации и 
компетенции ИЛ (со ссылками на устав(ы) ИЛ или организации, 
частью которой она является);

описание структуры ИЛ или организации, частью которой она 
является;

информацию о взаимоотношениях ИЛ с головной или дочер
ним и организациями (если такие имеются);

заявление о политике в области качества, в котором обозначе
ны  цели и обязательства ИЛ в области качества;

записи о назначении должностного лица, уполномоченного 
для разработки, поддержания и развития системы менеджмента 
качества;

записи, что персонал ИЛ ознакомлен с руководством по каче
ству, политикой в области качества;

Ф .И .О ., данные о квалификации, практическом опыте работы 
и полномочиях руководителя и персонала ИЛ как штатного, так 
и привлекаемого;

описание системы обучения и повыш ения квалификации пер
сонала, занятого в проведении испытаний, анализа, измерений;

должностные инструкции персонала, занимающ егося испы 
таниями и оформлением результатов испытаний, определяющие 
их служебные обязанности и ответственность;

организационную схему, отражающую подчиненность, ответ
ственность и распределение обязанностей персонала; 

квалификационные требования к  специалистам ИЛ; 
порядок назначения специалистов для проведения испыта

ний, анализа, измерений;
порядок обращения с техническими средствами;
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сведения об используемых средствах контроля, испытаний, 
анализа и технического диагностирования (в том числе средствах 
измерений);

процедуру организации и проведения поверки и технического 
обслуживания средств измерения и испытательного оборудова
ния;

процедуру проверки технического состояния оборудования 
после его транспортировки и доставки на рабочее место; 

сведения о занимаемых помещениях;
порядок проведения испытаний в области аккредитации ИЛ, 

включая оформление результатов испытаний и выдачу заключе
ний и протоколов испытаний;

порядок проведения испытаний при вынужденном отклоне
нии от требований документов, действующих в ИЛ;

процедуру регистрации промежуточных и окончательных ре
зультатов испытаний и анализа, мер по защите и восстановлению 
электронных носителей информации, включая несанкциониро
ванный доступ;

подробное изложение документированных процедур, приме
няемых при проведении испытаний и анализе, и их взаимодейст
вие между собой;

порядок контроля качества работ, выполняемых при проведе
нии испытаний и анализе, оформление их результатов; 

порядок составления, учета и хранения документов ИЛ; 
порядок учета, ведения и хранения документов системы качества; 
описание системы информационного обеспечения; 
процедуру управления документацией, предусматривающую: 

проверку документов на достаточность до их выпуска; анализ и 
актуализацию по мере необходимости и переутверждение доку
ментов;

обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра 
документов;
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обеспечение наличия соответствующих версий документов в 
местах их применения;

обеспечение сохранности документов четкими и легко иден
тифицируемыми;

обеспечение идентификации документов внешнего происхо
ждения и управление их рассылкой;

предотвращение непреднамеренного использования устарев
ших документов и применение соответствующей идентифика
ции таких документов, оставленных для каких-либо целей;

перечень подрядных организаций;
процедуру рассмотрения апелляций, претензий, жалоб, спор

ных вопросов;
порядок внутреннего аудита деятельности ИЛ, порядок разра

ботки плана корректирующих и предупреждающих действий и 
организации их проведения;

процедуру пересмотра системы качества и анализа со стороны 
руководства;

процедуру приостановки (прекращения) деятельности в слу
чае приостановления (отмены) действия свидетельства об аккре
дитации;

описание системы обеспечения беспристрастности и незави
симости при проведении испытаний;

процедуру соблюдения конфиденциальности;
перечень подразделений ИЛ (специалистов) для рассылки Ру

ководства по качеству.
Руководство по качеству должно содержать ссылки на дейст

вующие в установленном порядке нормативные технические до
кументы, используемые при проведении испытаний, и должно 
постоянно актуализироваться (в него должны быть внесены все 
изменения, происходящие в системе менеджмента качества). Ес
ли организация имеет общую систему качества, то разработка от
дельного Руководства по качеству для ИЛ не требуется при уело-
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вии его соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025- 
2006 и настоящему документу.

4.3. Управление документацией
ИЛ должна разработать и поддерживать процедуры управле

ния документацией, предусматривающие: 
порядок утверждения и выпуска документов; 
порядок составления, учета и хранения документов ИЛ; 
порядок учета, ведения и хранения документов системы ка

чества;
описание системы информационного обеспечения; 
перечень имеющейся документации;
проверку полноты требований документов уполномоченным 

на это сотрудником;
анализ и актуализацию (внесение изменений) по мере необхо

димости и повторное утверждение документов;
обеспечение персонала соответствующими копиями докумен

тов на рабочих местах;
обеспечение сохранения документов четкими и легко иденти

фицируемыми, в том числе при пересмотре документов; 
обеспечение регистрации внешних документов; 
предотвращение непреднамеренного использования устарев

ших документов и применение соответствующей идентифика
ции таких документов, оставленных для каких-либо целей;

4.4. Анализ заявок на испытания
ИЛ должна установить и поддерживать процедуры рассмотре

ния заявок на испытания, которые гарантируют:
— методы и объекты испытаний входят в область аккредита

ции ИЛ;
— ИЛ имеет соответствующие методики проведения испыта

ний, включая методы отбора проб, удовлетворяющие требовани
ям заказчика. Применение нестандартизированных методик 
должно быть согласовано с заказчиком;
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— ИЛ имеет соответствующие испытательное оборудование и 
средства испытаний (средства испытаний могут быть предостав
лены заказчиком, что должно быть документально оформлено);

— всякое изменение договорных условий по испытаниям, вы
явившееся в процессе работ, согласуется с заказчиком.

4.5. Заключение субподрядов на испытания
4.5.1. При передаче работ субподрядчику ИЛ должна уведо

мить об этом заказчика в письменном виде. ИЛ должна заклю
чать договора на проведение субподрядных работ по испытаниям 
только с организациями, соответствующими требованиям на
стоящего документа.

4.5.2. ИЛ должна регистрировать всех субподрядчиков и по
ставщиков продукции. ИЛ несет ответственность перед заказчи
ком за работу, выполненную субподрядчиком, за исключением 
случаев, когда субподрядчика выбирает заказчик.

4.6. Приобретение услуг и запасов
4.6.1. В ИЛ должны быть разработаны процедуры по приобре

тению, получению и хранению средств испытаний, влияющих на 
качество испытаний.

4.6.2. ИЛ должна обеспечить сохранность полученных средств 
испытаний. При необходимости перед использованием средства 
испытаний должны пройти входной контроль на соответствие 
национальным стандартам, техническим условиям, требованиям 
методик или других документов, устанавливающих требования к 
продукции.

4.6.3. В ИЛ должно быть организовано хранение сопроводи
тельной документации на поставленные средства испытаний и 
ее анализ перед применением поставленных средств для испы
таний.

4.6.4. ИЛ должна проводить оценку поставщиков важнейших 
средств испытаний, влияющих на качество, хранить документы 
об этой оценке и перечень поставщиков средств испытаний.
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4.7. Взаимодействие ИЛ с заказчиками
4.7.1. ИЛ должна сотрудничать с заказчиками испытаний 

(обеспечивая конфиденциальность по отношению к другим за
казчикам). Сотрудничество может осуществляться в следующем:

— предоставление заказчику возможности наблюдения за ис
пытаниями;

— передача заказчику упакованных, маркированных образцов, 
прошедших испытания;

— информирование заказчика о ходе работ по испытаниям.
4.7.2. ИЛ рекомендуется организовать обратную связь с заказ

чиками (опросы, анкетирование и др.) и обсуждение результатов 
испытаний для совершенствования испытаний и улучшения си
стемы менеджмента качества.

4.8. Рассмотрение претензий
ИЛ должна иметь политику и разработать процедуры рассмо

трения и регистрации апелляций, претензий, жалоб. Все доку
менты по рассмотрению спорных вопросов, включая записи по 
корректирующим действиям, должны сохраняться.

4.9. Управление работами по испытаниям, не соответствующи
ми установленным требованиям

ИЛ должна иметь политику и разработать процедуры, гаран
тирующие, что если какой-либо аспект или результат испытаний 
не соответствует установленным в ИЛ процедурам, требованиям 
методик или согласованных с заказчиком требованиям, то:

незамедлительно предпринимаются действия по установле
нию причин несоответствий, а при необходимости приостана
вливаются работы по испытаниям и выдача протоколов испы
таний;

проводится оценка значимости несоответствия;
проводятся корректирующие действия с принятием решения 

об использовании результатов испытаний, полученных при рабо
тах, не соответствующих установленным требованиям;
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при необходимости извещ ается заказчик и отменяю тся ре
зультаты испытаний;

назначается ответственный исполнитель за принятие реш ения 
о возобновлении работ по испы таниям .

4.10. Улучшение системы менедж мента качества
ИЛ должна постоянно улучшать результативность своей си с

темы менеджмента качества, используя:
— политику и цели в области качества;
— результаты внутренних и внеш них аудитов, анализа данны х, 

корректирую щих и предупреждающих действий, анализа со сто
роны  руководства.

4.11. Корректирующие действия
ИЛ должна иметь политику и разработать процедуры проведе

ния корректирующих действий при вы явлении несоответствий 
или отступления от политики и процедур, предусмотренных си с
темой менеджмента качества или техническими операциям и.

Корректирую щ ие действия начинаю тся с анализа причин н е 
соответствий по всем элементам системы менедж мента качества 
и технических операций. В их число входят: требования заказчи
ка, персонал, испытательное оборудование, методики испы та
ний, средства испытаний и другие элементы .

Корректирующие действия должны соответствовать масштабу и 
опасности несоответствия. Все изменения по корректирующим дей
ствиям документируют и организуют контроль за их реализацией.

4.12. Предупреждающие действия
Если требуется предупреждающее действие, то разрабаты вает

ся и реализовывается план действий по сниж ению  вероятности 
повтора несоответствий технического характера или связанны х с 
системой менеджмента качества.

4.13. Управление записями
4.13.1. ИЛ долж на разработать и осущ ествлять процедуры 

идентиф икации, сбора, индексирования, систематизации, дос-
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тупа, ведения, хранения и изъятия записей по системе менедж - 
мента качества и техническим вопросам. В ИЛ долж ны  бы ть ус
тановлены  сроки хранения записей и обеспечено их безопасное и 
конф иденциальное хранение.

Записи  долж ны  быть изложены четким, понятны м  язы ком . 
Д ля записей  н а электронны х носителях должны быть разработа
ны процедуры их защ иты , в том числе и от н есанкци он ирован н о
го внесения в них изм енений, и восстановления.

Записи  по системе менеджмента качества вклю чаю т: отчеты  о 
внутренних и внеш них проверках, результаты анализа со сторо
ны руководства, записи о корректирующих и предупреждаю щ их 
действиях.

4.13.2. Технические записи  долж ны  содерж ать сумму сведе
ний  и и н ф орм ац и и , отраж аю щ ей результаты п роведен и я всех 
этапов и спы таний . Запи си  долж ны  содерж ать и н ф о р м ац и ю , 
достаточную  для воспроизведения испы таний , м акси м альн о  
п риближ енны х к  первоначально проведенны м и сп ы тан и ям , и, 
при необходим ости, оц ен ки  ф акторов, влияю щ их н а п о гр еш 
ность исп ы тани й . В зап и сях  долж ны  быть сведен и я о п ер со н а
ле, производящ ем  отбор образцов (проб), проводи вш ем  каж 
ды й этап  и сп ы тани й , осущ ествлявш ем контроль результатов 
исп ы тани й .

П ри ош ибках в записях они исправляются путем зачеркива
ния ош ибочны х и  нанесения правильных значений , что заверя
ется подписью  лица, внесш его изменения.

Записи  долж ны  храниться в ИЛ в течение срока, установлен
ного системой менедж мента качества.

4.14. Внутренний аудит
ИЛ долж на периодически в соответствии с граф иком  прово

дить внутренние аудиты действующей системы менедж мента ка
чества. П ериодичность внутренних проверок не реж е одного раза 
в год. П рограмма проверок должна охватывать все элем енты  си -
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стемы менеджмента качества, включая деятельность по проведе- 
нию испытаний. Проверки должны проводиться подготовлен
ным и квалифицированным персоналом.

При выявлении несоответствий в системе менеджмента каче
ства планируются и осуществляются корректирующие меропри
ятия и последующие проверки должны подтвердить и докумен
тально зафиксировать устранение выявленных несоответствий.

4.15. Анализ со стороны руководства
Руководство ИЛ в соответствии с графиком периодически 

(как правило, один раз в год) проводит анализ системы менедж
мента качества и деятельности по проведению испытаний. Ана
лиз должен учитывать:

— актуальность политики и процедур системы менеджмента 
качества;

— результаты внутренних аудитов;
— предписания руководящих и контролирующих органов;
— эффективность корректирующих и предупреждающих дей

ствий;
— результаты взаимодействия с заказчиками, поставщиками, 

субподрядчиками, другими организациями, а так же анализ жа
лоб и претензий;

— результаты межлабораторных сравнительных испытаний и 
проверок квалификации персонала.

Результаты анализа документируются и должны включать дей
ствия по улучшению системы менеджмента качества, а также по
требность в необходимых ресурсах. По результатам анализа раз
рабатываются мероприятия и осуществляется их реализация в ус
тановленные сроки.

Руководство ИЛ должно периодически (как правило, ежегод
но) пересматривать систему менеджмента качества для обеспече
ния ее пригодности и эффективности.
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Общие требования
ИЛ должна разработать, документировать и обеспечивать вы

полнение требований по испытаниям, входящим в компетент
ность ИЛ. Если некоторые виды деятельности по испытаниям не 
осуществляются (например, отбор образцов, разработка методик 
испытаний), то на эти виды деятельности процедуры не разраба
тываются и требования к осуществлению этих видов деятельно
сти на ИЛ не распространяются.

5.2. Требования к персоналу
5.2.1. ИЛ должна иметь:
руководителя ИЛ, отвечающего в полном объеме за организа

цию работ по испытаниям;
технического руководителя ИЛ (заместителя руководителя 

ИЛ);
персонал, имеющий соответствующую профессиональную 

подготовку, теоретические знания и практический опыт, необхо
димые для выполнения работ по испытаниям.

5.2.2. Руководитель и технический руководитель ИЛ (замести
тель руководителя ИЛ) должны быть назначены из числа сотруд
ников организации, работа для которых в данной организации 
является основной1.

5.2.3. Руководство ИЛ должно гарантировать компетентность 
персонала, работающего со специальным оборудованием, прово
дящего испытания, оценивающего результаты и подписывающе
го документы, содержащие результаты испытаний.

Технический руководитель отвечает в полном объеме за надле
жащее техническое обеспечение выполняемых ИЛ технических 
задач, точность (правильность, прецизионность) результатов ис
пытаний, за выполнение требований правил техники безопасно-

1В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации
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сти, промышленной санитарии, за обеспечение качества всех вы
полняемых работ.

5.2.4. Допускается совмещение одним сотрудником функций 
различных специалистов (руководителей) ИЛ.

5.2.5. В системе менеджмента качества ИЛ должна предусмот
реть процедуру осуществления контроля за привлекаемыми спе
циалистами и стажировки при введении в должность.

5.2.6. В ИЛ, осуществляющих неразрушающий контроль, ру
ководитель, технический руководитель ИЛ и специалисты, вы
полняющие неразрушающий контроль, оценивающие результа
ты и подписывающие заключения, должны быть аттестованы в 
соответствии с требованиями ПБ 03-440—02.

Специалисты аналитических лабораторий, электролаборато
рий и лабораторий разрушающих и других видов испытаний 
должны быть аттестованы в соответствии с требованиями Пра
вил аттестации (сертификации) персонала испытательных лабо
раторий (СДА—24—2009).

Специалисты электролабораторий, выполняющие измерения 
и испытания в действующих электроустановках, должны иметь 
соответствующую группу по электробезопасности.

Аттестация специалистов в совокупности должна включать 
все виды (методы) испытаний (контроля, измерений, анализа) и 
типы объектов, которые закреплены за лабораторией и входят в 
область ее аккредитации.

При отсутствии независимых органов по аттестации персона
ла на определенные виды (методы) или объекты испытаний при 
оценке ИЛ проводится проверка образования, подготовки и 
оценка опытности (квалификации) персонала.

5.2.7. ИЛ должна обеспечить обучение, профессиональную 
подготовку, повышение квалификации, мероприятия по оценке 
опытности и при необходимости аттестацию персонала, вести 
постоянный учет сведений о квалификации, аттестации, обуче-
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нии и профессиональном опыте каждого сотрудника, участвую
щего в испытаниях.

ИЛ должна установить необходимые этапы подготовки каж
дого сотрудника, включающие:

период официального введения в должность;
период работы под наблюдением опытных сотрудников;
постоянную подготовку на протяжении служебной деятельности.
5.2.8. Все сотрудники ИЛ должны иметь долж ностны е и н 

струкции, утверж денные руководителем ИЛ и определяю щ ие 
их служебные обязанности  и связанную  с ним и ответствен
ность. В случае прим енения новой техники и технологий , и з
менений в организации  труда, изменения норм ативны х и п ра
вовых актов долж ностны е инструкции пересматриваю тся в 
установленном  в ИЛ порядке. В ИЛ должны вестись записи , 
подтверж даю щ ие ознаком ление персонала с долж ностны м и 
инструкциям и.

5.2.9. В ИЛ должны быть назначены лица из числа сотрудни
ков, работа для которых в данной организации является основ
ной2, отвечающие за определенные участки работ, в частности за:

хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метро
логическое обеспечение средств испытаний (измерений); 

функционирование системы менеджмента качества; 
ведение фонда нормативной технической и методической до

кументации;
ведение и хранение документации по результатам испытаний; 
радиационную безопасность, учет и хранение источников ио

низирующих излучений.
5.3. Помещения и условия окружающей среды
5.3.1. Помещ ения ИЛ и окружающая среда при проведении 

испытаний вне помещ ения ИЛ должны соответствовать требова-

2 В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации
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ниям методических документов на испытания и требованиям к 
условиям эксплуатации средств испытаний.

5.3.2. ИЛ, проводящая испытания с применением источников 
ионизирующего излучения, должна иметь радиационно-гигие
нический паспорт (санитарно-эпидемиологическое заключение) 
и лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения.

5.3.3. ИЛ, выполняющая работы по испытаниям в полевых ус
ловиях, должна иметь возможность надежной доставки средств к 
объекту (с соблюдением требований радиационной безопасно
сти) и обеспечить проверку средств испытаний перед использо
ванием после транспортировки.

5.4. Методы испытаний, оценка пригодности методов
5.4.1. ИЛ должна иметь организационные, нормативные тех

нические и методические документы, необходимые в работе ИЛ, 
в том числе регламентирующие проведение испытаний в области 
аккредитации.

5.4.2. ИЛ должна иметь следующие документы:
5.4.2.1. Организационные документы:
учредительные документы организации (предприятия);
паспорт ИЛ.
Форма паспорта лабораторий разрушающих и других видов 

испытаний, лабораторий, выполняющих испытания продукции 
и электролабораторий приведена в приложении 1.

Паспорт ИЛ, выполняющей работы по неразрушающему конт
ролю, оформляется в соответствии с требованиями ПБ 03-372—00.

Требования к содержанию и оформлению Паспорта аналити
ческой лаборатории приведены в приложении 2.

5.4.2.2. Организационно-методические документы:
Руководство по качеству;
регистрационные документы на средства испытаний;
эксплуатационные документы на средства испытаний, кото

рые входят в комплект поставки средств (паспорт, руководство
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по эксплуатации, документы по техническому обслуживанию, 
ремонту и т.д.);

документы, подтверждающие компетентность поставщиков 
средств испытаний и организаций, оказывающих услуги лабора
тории;

графики поверки средств измерений и технического обслужи
вания средств испытаний;

свидетельства о метрологической поверке (калибровке, атте
стации).

5.4.2.3. Нормативные технические и методические докумен
ты на испытания объектов в соответствии с областью аккреди
тации ИЛ:

нормативные документы, регламентирующие технические 
требования к объектам испытаний и устанавливающие показате
ли качества (состояния) этих объектов, а также конкретные виды 
(методы) испытаний этих объектов;

международные и национальные стандарты и методические 
документы, в которых определены виды испытаний объектов, за
крепленных за лабораторией, установлены основные параметры 
испытаний, даны схемы и общие требования к проведению ис
пытаний;

программы и методики испытаний и иные документы, рег
ламентирующие порядок проведения (технологию) испыта
ний, отбора проб конкретных объектов конкретными видами 
испытаний.

5.4.2.4. Документация по персоналу лаборатории:
должностные инструкции;
материалы по аттестации сотрудников лаборатории (копии 

квалификационных удостоверений).
5.4.2.5. Документация по архиву:
инструкции по порядку ведения архива;
журнал регистрации архивных документов.
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5.4.3. Сведения о ремонтах, поверках действующих средств ис
пытаний вносятся в регистрационные документы сразу же после 
сдачи средств испытаний в ремонт или поверку; сведения о но
вых средствах испытаний заносятся в регистрационные докумен
ты по мере поступления.

5.4.4. Не реже одного раза в год паспорт ИЛ должен пересмат
риваться на предмет внесения возможных изменений, которые 
оформляются в установленном порядке.

5.4.5. ИЛ применяют, как правило, стандартизированные ме
тоды испытаний, установленные национальными стандартами 
или документами, согласованными органами исполнительной 
власти. При применении нестандартизированных методов испы
таний или методов, разработанных лабораторией, должны прово
диться оценка пригодности метода и его согласование с заказчи
ком. Оценка метода может проводиться следующими способами:

калибровкой с использованием апробированных эталонов и 
стандартных образцов;

сравнением результатов, полученных другими видами (мето
дами) испытаний;

межлабораторными сравнительными испытаниями;
оцениванием каждого фактора, оказывающего влияние на ре

зультат испытаний:
теоретическими расчетами, подтверждающими результат ис

пытания и погрешность.
5.4.6. ИЛ должна иметь и применять процедуры оценки по

грешности измерений при испытаниях и аналитическом контро
ле. Методы и процедуры для оценки точности выполнения изме
рений различных физических величин, характеризующих изме
ряемые свойства объекта испытаний, изложены в ГОСТ Р ИСО 
5725-1 -  ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Примечание. При некоторых видах (методах) испытаний (на
пример, неразрушающем контроле) сложно оценить погрешность
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измерений ввиду значительного влияния субъективных оценок ре
зультатов испытаний. В этом случае рекомендуется применять 
стандартизированные методики испытаний (контроля), в которых 
самим методом испытаний установлены пределы значений основных 
источников неопределенности измерений и форма представления 
результатов испытаний.

5.5. Оборудование
5.5.1. ИЛ должна быть оснащена собственным испытательным 

и вспомогательным оборудованием, оборудованием для отбора 
проб, средствами измерения, контроля и испытаний, обеспечи
вающими возможность выполнения работ по испытаниям в об
ласти аккредитации.

Для проведения отдельных видов работ допускается использо
вание оборудования, материалов, принадлежностей и приспо
соблений, принадлежащих другим предприятиям, организациям 
или физическим лицам с условием их поверки (для средств изме
рений) и аттестации (для испытательного оборудования).

5.5.2. Номенклатура оборудования определяется действую
щей нормативной и методической документацией на испытания, 
распространяющейся на объекты испытаний и (или) виды испы
таний.

5.5.3. Каждая единица оборудования, средств измерений, ко
торые имеются в лаборатории, включая и объекты испытаний 
(образцы для испытаний), средств контроля, должна быть иден
тифицирована и зарегистрирована в ИЛ. Сведения об оборудова
нии и других технических средствах должны быть внесены в Пас
порт лаборатории и (или) в регистрационный документ (учетный 
лист, карточку).

5.5.4. Сведения об оборудовании, средствах измерения других 
организаций и физических лиц, применяемых в лаборатории 
(арендуемых средствах), должны быть внесены в паспорт (фор
муляр) лаборатории, в том числе должен быть указан срок, в те-
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чение которого ИЛ имеет право использовать не принадлежащее 
ей техническое средство (заключен договор с владельцем обору
дования и средства измерения).

5.6. Прослеживаемость измерений
5.6.1. Все средства измерений должны быть поверены или ка

либрованы, испытательное оборудование аттестовано в установ
ленном порядке.

Для международного признания результатов деятельности ИЛ 
и обеспечения прослеживаемости измерений поверку и калиб
ровку средств измерений рекомендуется осуществлять в органи
зациях, являющимися подписантами Взаимного признания до
говоренностей (Mutual Recognition Arrangement).

5.6.2. ИЛ должна иметь документированные процедуры тех
нического обслуживания и проверки технического состояния ис
пользуемых средств испытаний (включая источники автономно
го питания), а так же график поверки средств измерений и гра
фик аттестации испытательного оборудования.

5.7. Отбор образцов (проб)
Отбор образцов (определение мест, зон контроля) следует про

изводить в соответствии с требованиями нормативных техниче
ских и методических документов на испытания. В лаборатории 
должен быть план и процедуры отбора образцов. Записи по отбо
ру образцов должны включать идентификацию персонала, про
водящего отбор образцов, условия окружающей среды, указание 
мест отбора и количества отобранных образцов.

Если документами не установлены план и процедура отбо
ра образцов, то они согласовываются с заказчиком и докумен
тируются.

5.8. Обращение с объектами испытаний
Транспортирование, хранение, обращение и утилизацию об

разцов следует производить в соответствии с требованиями нор
мативных и методических документов на испытания.
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В ИЛ должна быть система идентификации объектов испытаний, 
обеспечено их хранение без изменения характеристик качества.

5.9. Обеспечение качества испытаний
5.9.1. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ).
Для видов (методов) испытаний и объектов испытаний, где

это приемлемо, МСИ являются одной из форм эксперимен
тальной проверки деятельности ИЛ с целью определения ее 
компетентности при аккредитации или подтверждения соответ
ствия ИЛ критериям аккредитации при инспекционном конт
роле. МСИ рекомендуется проводить для объектов испытаний, 
для которых можно обеспечить однородность образцов для ис
пытаний.

Примечание. Не рекомендуется проводить МСИ твердых мате
риалов, которые не могут быть гомогенизированы, поскольку неод
нородность объекта испытаний не позволит выполнить требование 
идентичности образцов, используемых при проведении МСИ. М СИ  
рекомендуются для аналитических лабораторий.

5.9.2. При невозможности или .нецелесообразности проведе
ния МСИ следует планировать другие процедуры обеспечения 
качества испытаний:

применение в ИЛ контрольных образцов, калиброванных (ат
тестованных) по общим в Единой системе оценки соответствия 
требованиям; для аналитических лабораторий — стандартных и 
контрольных образцов;

применение в ИЛ общих для Единой системы оценки соответ
ствия методических и нормативных документов, устанавливаю
щих методику испытаний и качество продукции; для аналитиче
ских лабораторий — метрологически аттестованные методики ко
личественного химического анализа (для неаттестованных мето
дик рассчитывают характеристики погрешности в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 5725 и МИ 2335-2003);

проведение мероприятий по оценке опытности персонала;
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оформление по результатам контроля унифицированных за
ключений и протоколов, позволяющих осуществить прослежи
ваемость процедур и воспроизводимость результатов контроля;

аттестацию персонала в независимых органах по аттестации 
Единой системы оценки соответствия, при которой персонал 
осуществляет контроль идентичных тест-образцов, то есть фак
тически осуществляется шифрованный эксперимент по опреде
лению дефектности или характеристик (свойств) образцов;

дублирование испытаний в ИЛ:
оценку качества образцов и продукции разными видами (ме

тодами) контроля;
дублирование испытаний с использованием одних методов и 

повторные испытания сохраняемых объектов.
5.9.3. Общее руководство работами по организации МСИ осу

ществляет Орган по аккредитации.
5.9.4. Практическую деятельность по проведению МСИ осу

ществляют уполномоченные органы: разрабатывают программы 
МСИ, устанавливают схемы проведения МСИ и способы обра
ботки и представления результатов МСИ, организуют и проводят 
МСИ в соответствии с требованиями Р 50.4.006.

5.9.5. Положительные результаты МСИ учитываются при при
нятии решения при аккредитации и инспекционном контроле.

5.9.6. При неудовлетворительных результатах МСИ ИЛ в сро
ки, согласованные с уполномоченным органом, проводившим 
МСИ, разрабатывает корректирующие действия, по результатам 
которых Органом по аккредитации могут быть приняты следую
щие решения:

при удовлетворительных результатах реализации корректиру
ющих действий, подтвержденных уполномоченным органом, 
действие свидетельства об аккредитации сохраняется (или про
должается процедура аккредитации) и ИЛ назначается срок про
ведения повторных МСИ (как правило, с завершением к очеред-

Система документов 
по аккредитации Требования к испытательным лабораториям СДА-15-2009 

Стр. 25 из 87



Сборник документов 87

ному инспекционному контролю);
при сомнениях в результатах реализации корректирующих 

действий, подтвержденных уполномоченным органом, назнача
ются повторные МСИ, с завершением к установленному сроку, 
но не позже принятия решения об аккредитации или решения по 
результатам инспекционного контроля;

при неудовлетворительных результатах корректирующих дей
ствий в установленные сроки или неудовлетворительных резуль
татах повторных МСИ принимается решение о временной при
остановке действия аккредитации ИЛ (до реализации корректи
рующих действий и проведения инспекционного контроля ИЛ) 
или отмене аккредитации по видам (методам) испытаний, по ко
торым получены неудовлетворительные результаты МСИ.

Примечание. Уполномоченный орган должен обеспечить конфи
денциальность информации в отношении ИЛ, продемонстрировав
ших некомпетентность во время МСИ.

5.10. Отчетность о результатах испытаний 
Протоколы (заключения) о результатах испытаний должны 

содержать следующую информацию:
наименование и адрес ИЛ (с указанием места проведения ис

пытаний, если они проведены вне лаборатории);
идентификацию протокола испытаний с проставлением но

меров на каждой странице протокола и указанием общего числа 
страниц;

наименование и адрес заказчика; 
идентификацию используемого метода испытаний; 
описание и идентификацию объекта испытаний; 
дату проведения испытаний (при необходимости указывается 

дата отбора проб или получения объекта испытаний);
ссылку на план и методы отбора проб (если это влияет на по

грешность испытаний); 
результаты испытаний;

Система документов 
по аккредитации Требования к испытательным лабораториям СДА-15-2009 

Стр. 26 из 87



88 Серия 32 Выпуск 5

имя, должность и подпись лиц проводивших испытания и ут- 
вердивших протокол испытаний.

Дополнительно протокол испытаний может содержать: 
отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к ме

тоду испытаний или условиям окружающей среды;
указание о соответствии/несоответствии объекта испытаний 

установленным требованиям; 
погрешность измерений;
дополнительные сведения (выполнение условий договора, ре

комендации по использованию результатов и улучшению объек
та испытаний).

Форма протокола испытаний, как правило, устанавливается 
методическими документами на проведение испытаний. В про
токолах отражаются все отступления от требований методиче
ских документов на проведение испытаний и отбор проб (в том 
числе и произведенные по инициативе заказчика). При отсутст
вии требований к оформлению результатов испытаний в методи
ческих документах форма их представления согласовывается с 
заказчиком.

При проведении испытаний для собственных нужд организа
ции или при наличии письменного согласия заказчика результа
ты испытаний могут быть представлены в упрощенном виде.

б. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
6.1. Аккредитация ИЛ проводится в соответствии с требова

ниями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011—2008 и Общими требования
ми к аккредитации органов по оценке соответствия 
(СДА—01—2009) в областях аккредитации, утвержденных Наб
людательным советом.

6.2. Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве ис
пытательной лаборатории, подает заявку (приложение 3) на ак
кредитацию и анкету о готовности организации-заявителя, пре-
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тендующей на аккредитацию в качестве испытательной лабора
тории (приложение 4).

Результаты оценки организации при аккредитации отражают
ся в акте (форма акта приведена в приложении S).

6.3. При аккредитации и инспекционном контроле ИЛ учиты
ваются результаты МСИ, проведенные ИЛ за предшествующий 
период.

6.4. При аккредитации в Единой системе оценки соответствия 
ИЛ получает свидетельство об аккредитации, приведенное в при
ложениях 6 и 7.1-7.5.

6.5. В случае необходимости расширения области аккредита
ции ИЛ проходит дополнительную процедуру аккредитации в 
рамках заявленной области.

6.6. В течение срока действия свидетельства об аккредитации 
проводится инспекционный контроль деятельности ИЛ. Первый 
инспекционный контроль проводится в течение первого года ра
боты ИЛ, последующие — не позднее чем через 18 месяцев после 
предыдущего.

6.7. Продление аккредитации ИЛ осуществляется на основа
нии заявки организации. Заявка должна быть подана за 6 меся
цев до окончания срока действия свидетельства. В этом случае 
проведение повторной оценки ИЛ совмещается с инспекцион
ным контролем. При положительном результате повторной 
оценки и инспекционного контроля Орган по аккредитации 
продлевает действие свидетельства об аккредитации на срок не 
более пяти лет.

6.8. По результатам повторной оценки и инспекционного кон
троля оформляются акты (см. приложение 5).

6.9. Все несоответствия, указанные в актах, должны быть уст
ранены в срок не более трех месяцев. По результатам устранения 
несоответствий ИЛ должна представить отчет о выполненных 
корректирующих действиях (приложение 8).
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6.10. На основании отчета и сведений о коррекциях и коррек
тирующих действиях ведущий эксперт по аккредитации (члены 
комиссии при необходимости) определяет достаточность меро
приятий по устранению несоответствий, указанных в акте, и не
обходимость повторного выезда на место. После подтверждения 
устранения несоответствий ведущий эксперт по аккредитации 
оформляет заключение о соответствии ИЛ критериям аккредита
ции и продлении действия свидетельства об аккредитации.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. ИЛ обязана своевременно извещать орган, проводивший 

проверку и оценку ИЛ, о структурных и качественных изменени
ях, связанных с деятельностью по испытаниям, а также измене
ниях юридического адреса, платежных реквизитов и контактной 
информации, рекламациях.

7.2. ИЛ должна выполнять требования к аккредитованным 
ИЛ, включая участие в МСИ, предоставление возможности про
ведения инспекционного контроля деятельности ИЛ, наблюде
ния за ходом проведения испытаний, оплату расходов, связанных 
с вышеуказанной деятельностью и работами по аккредитации. 
Аккредитованная ИЛ оформляет с Органом по аккредитации до
говор, определяющий их взаимоотношения на период действия 
свидетельства об аккредитации. Форму договора устанавливает 
Орган по аккредитации.
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Приложение 1

Форма паспорта лабораторий разрушающих и других видов 
испытаний, электролабораторий, лабораторий, 

осуществляющих испытания продукции

Наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Наименование лаборатории

ПАСПОРТ
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СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие данные.
2. Данные о профессиональной квалификации сотрудников 

лаборатории.
3. Объекты испытаний.
4. Виды испытаний.
5. Сведения об оснащенности лаборатории испытательным 

оборудованием.
6. Сведения о средствах испытаний.
7. Сведения об имеющихся в лаборатории дозиметрических и ра

диометрических средствах измерений (при необходимости).
8. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлеж

ностях.
9. Перечень нормативных технических и методических доку

ментов.
10. Данные о хранилище источников ионизирующего излучения.
11. Сведения о передвижных лабораториях.
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1. Общие данные
1.1. Наименование ведомства, вышестоящей организации

1.2. Наименование организации (наименование лаборатории, 
если лаборатория обладает статусом юридического лица)

1.3. Место и дата регистрации организации
(лаборатории)______________________________
1.4. Почтовый адрес организации (лаборатории)3

1.5. Банковские реквизиты организации (лаборатории)

1.6. Телефон__________ Телетайп___________ Ф акс_________
1.7. Должность руководителя организации
Ф.И.О.__________________ телефон______________________
1.8. Должность руководителя лаборатории (в составе организации)
Ф.И.О.__________________ телефон______________________
1.9. Технический руководитель лаборатории
Ф.И.О.__________________ телефон______________________
1.10. Ответственный за функционирование системы качества
Ф.И.О.__________________ телефон _____________________
1.11. Ответственный за радиационную безопасность,
за учет и хранение источников ионизирующего излучения 
(при необходимости)
Ф.И.О.__________________ телефон______________________
1.12. Ответственный за хранение, техническое обслуживание, 
эксплуатацию и метрологическое обеспечение испытательного 
оборудования и средств испытаний
Ф.И.О.__________________ телефон______________________

3 Если лаборатория имеет несколько подразделений, то приводятся сведения по всем 
подразделениям
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1.13. Ответственный за ведение фонда нормативной 
технической и методической документации
Ф .И .О .____________________телефон________________________
1.14. Ответственный за ведение и хранение документации по 
результатам испытаний
Ф .И .О .____________________телефон________________________
1.15. Орган санитарного надзора, осуществляющий надзор за
лабораторией. Наименование, почтовый адрес, телефон, 
подразделение______________________________________________
1.16. Общее количество работников лаборатории______________
1.17. Краткая характеристика производственных помещений
лаборатории (количество и назначение помещений, площадь, 
местонахождение, телефон)_________________________________
1.18. Наличие передвижных средств для проведения испытаний,
их характеристика__________________________________________

2. Данные о профессиональной квалификации сотрудников лаборатории
Данные о профессиональной квалификации сотрудников ла

боратории приводят по форме 1.
Форма 1.

№
п/п

Ф.И.О. Должность, 
квалификация, 
вид испытаний, 

объекты

Сведения об 
образовании, 
повышении 

квалификации, 
стаже работы по 

испытаниям

Данные последней 
аттестации: дата 

аттестации, номера 
удостоверений, орган, 

выдавший удостоверение

1 2 3 4 5

П рим ечание . В  форме 1 приводят  данны е о сост аве и ква л и ф и к а ц и и  персонала сог
ла сн о  ш т ат ном у расписанию , а  т акж е сведения о сот рудниках, работ аю щ их по  
со вм ест и т ельст ву  или  договору о к а за н и я  п л а т н ы х  услуг . Д л я  п р и вл ек а ем ы х  
сот рудн иков в  графе 3  указы ваю т  м ест о и х  пост оянной работ ы  и сроки, на  к о 
т оры е с ним и заклю чены  договоры.
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3. Объекты испытаний
Приводится перечень объектов, испытания которых 

выполняет ИЛ.
4. Виды испытаний
Приводят перечень видов испытаний, которые проводятся в 

лаборатории.
5. Сведения об оснащенности лаборатории испытательным 

оборудованием
Сведения об имеющемся в лаборатории испытательном 

оборудовании приводят по форме 2.
Форма 2.

№
п/п

Наиме
нование,

тип
(обозна
чение)

Назна
чение

Изгото
витель

Зав. №, 
год

изгото
вления

Владелец
оборудо

вания

Дата и срок действия 
свидетельства о 

метрологической поверке 
(аттестации) или отметка 
о техническом состоянии

2ЙС 1 ЙЙС
1 2 3 4 5 б 7

Примечание. Сведения об имеющемся в лаборатории испытательном оборудовании 
приводят по каждому виду испытаний отдельно.
Для отметки о техническом состоянии оборудования можно использовать следую
щие обозначения:
И - исправны (используют в работе);
К - законсервированы (в работе не используют);
Р - подлежат ремонту;
С - подлежат списанию.

6. Сведения о средствах испытаний
В разделе 6 по форме 2, указанной в разделе 5, приводят сведе

ния о технических устройствах, веществах и (или) материалах, 
применяемых при проведении испытаний. Для отметки техниче
ского состояния образцов можно использовать обозначения, 
приведенные в разделе 5. В графе 3 формы 2 следует указать, при
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испытании каких объектов применяется данное средство испы
таний. Необходимо систематизировать применяемые средства 
испытаний по объектам и видам испытаний.

7. Сведения об имеющихся в лаборатории дозиметрических и ра
диометрических средствах измерений

В разделе 7 по форме 2, указанной в разделе 5, приводят сведе
ния о дозиметрических средствах измерений, используемых в ла
боратории. Для отметки о техническом состоянии можно ис
пользовать обозначения, приведенные в разделе 5.

8. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежно
стях

В разделе 8 по форме 2, указанной в разделе S, приводят сведе
ния о вспомогательном оборудовании и принадлежностях, при
меняемых в лаборатории. Для отметки технического состояния 
можно использовать обозначения, приведенные в разделе S. Ес
ли вспомогательное оборудование или принадлежности не долж
ны подвергаться метрологической поверке (аттестации, калиб
ровке), то в графах 6,7 и т.д. формы 2 следует указывать их техни
ческое состояние.

9. Перечень нормативных технических и методических доку
ментов

Сведения об имеющихся в лаборатории нормативных техни
ческих и методических документах приводят по форме 3.

Форма 3

№
п/п

Наименование
документа

Обозначение Издательство 
или разработчик

Место и год 
издания

1 2 3 4 5

10. Данные о хранилище источников ионизирующего излучения
В разделе 10 приводятся следующие сведения: 

тип хранилища;
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количество мест в хранилище; 
год сооружения хранилища; 
наличие манипулятора; 
организация-разработчик проекта хранилища; 
схема (планировка) хранилища; 
характеристика помещения хранилища.
Пример характеристики помещения: стены из силикатного 

кирпича, пол бетонный, имеется электрическая сигнализация, по
мещение освещается лампами дневного света, имеется три колодца 
для хранения источников согласно инструкции ... (номер и полное 
наименование документа).

11. Сведения о передвижных лабораториях
Сведения о передвижных лабораториях приводятся по форме 4.

Форма 4
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К паспорту лаборатории прикладываются следующие доку
менты:
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1. Копия радиационно-гигиенического паспорта (санитарно- 
эпидемиологического заключения).

2. Должностные инструкции на сотрудников лаборатории.
3. Инструкции по охране труда.
4. Копия Свидетельства об аккредитации (аттестации) лабора

тории (если имеется).
5. Копии квалификационных удостоверений и удостоверений 

(протоколов) о проверке знаний правил безопасности (электро
безопасности) (при необходимости).

6. Копии свидетельств о поверке средств измерений.
7. Другие документы, подтверждающие компетентность лабо

ратории в заявленной области аккредитации.
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Приложение 2

Форма паспорта аналитических лабораторий

Наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Наименование лаборатории

ПАСПОРТ
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СОДЕРЖАНИЕ
1. Информационные данные о лаборатории.
2. Область аккредитации.
3. Перечень нормативных технических и методических доку

ментов, используемых в лаборатории.
4. Сведения о нормативах объектов анализа и измерений, нор

мах погрешности, методиках анализа и измерений.
5. Сведения о средствах измерений.
6. Сведения о нестандартизованных средствах измерений.
7. Сведения о вспомогательном оборудовании, обеспечиваю

щем проведение анализа и измерений.
8. Сведения о применяемых в лаборатории стандартных об

разцах.
9. Сведения об оборудовании для отбора и хранения проб ана

лизируемых сред.
10. Сведения о транспортных средствах (наземных, водных, 

воздушных).
11. Сведения о передвижных лабораториях.
12. Сведения о составе и квалификации персонала.
13. Сведения об основных производственных помещениях ла

боратории.
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Форма 1
На 1 листе, лист 1
Информационные данные о лаборатории

1. Наименование лаборатории
2. Адрес лаборатории, электронный адрес
3. Телефон, факс
4. Ф.И.О. руководителя лаборатории 

и его телефон
5. Расчетный счет юридического лица 

и реквизиты банка
6. Организация, в структуру которой 

входит лаборатория
7. Ф.И.О. руководителя организации 

и его телефон
8. Данные об утверждении положения о 

лаборатории
9. Ф.И.О. должностного лица, 

ответственного за систему обеспечения 
качества, его телефон

10. Ф.И.О. должностного лица, 
ответственного за Руководство 
по качеству

11. Дата регистрации и регистрационный 
номер свидетельства об аккредитации

12. Срок действия свидетельства 
об аккредитации
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Форма 2
На ... листах, лист 1 
Область аккредитации

№
п/п

Объект
анализа

Определяемый компонент, 
единица измерения

Диапазон Метод анализа, 
шифр методики

1 2 3 4 5

Форма 3
На ... листах, лист 1
Перечень нормативных технических и методических документов, 
используемых в лаборатории

Регистрацион
ный номер

Обозначение
документа

Наименование
документа

Издательство или 
разработчик

Место и год 
издания

1 2 3 4 5

Примечание. Вся документация, используемая в лаборатории, должна быть разби
та на отдельные разделы (законодательные документы, общегосударственные нор
мативные, методические и т.д., по тематике — вода, промышленные выбросы, от
ходы и т.д., средства измерения, метрология, оборудование и т.д., внутренние до
кументы — технические условия, инструкции, выписки, рабочие журналы и т.д.). 
При этом должен соблюдаться статус документов (от общегосударственных, от
раслевых, региональных, внутренних). Форма должна быть составлена так, чтобы 
про внесении нового документа он мог быть поставлен в свой ряд, свою ячейку.
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Форма 4
На ... листах, лист 1
Сведения о нормативах объектов анализа и измерений, нормах 
погрешности, методиках анализа и измерений
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состава объекта анализа

Методика анализа

П
ри

м
еч

ан
ие

п дс
и ВСС

Норма 
погрешности 

Р (0.95)

Ш
иф

р 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 д
ок

ум
ен

та
 

на
 м

ет
од

ик
у)

О
рг

ан
из

ац
ия

, а
тт

ес
то

ва
вш

ая
 

м
ет

од
ик

у

М
ет

од

Д
иа

па
зо

н 
оп

ре
де

ле
ни

я,
 м

г/
дм

3 Харак
теристики 

погрешности 
Р (0.95)

С
ре

дс
тв

о 
из

м
ер

ен
ий

С
та

нд
ар

тн
ы

й 
об

ра
зе

ц

Ш
иф

р,
 н

ай
м

. Н
Т

Д

Зн
ач

ен
ие

 м
г/

дм
3

Ш
иф

р,
 н

ай
м

. Н
Т

Д

ди
ап

аз
он

 м
г/

дм
3

П
ог

ре
ш

но
ст

ь,
 ±

 8
 %

П
ог

ре
ш

и,
 м

ет
од

ик
и

С
лу

ч.
 п

ог
ре

ш
и.

С
ис

те
м

, п
ог

ре
ш

и.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

Примечания. В графе 2 формы указывают наименование объектов аналитических 
работ (далее — объектов) в соответствии с документами, устанавливающими 
требования к объекту. Номера и наименования должны соответствовать указан
ным в форме 2
в графе 3 приводят наименование определяемого компонента в объекте в соответ
ствии с документами, устанавливающими требования к объектам; эти наимено
вания должны соответствовать, указанным в форме 2;
графы 4 и 5 - обозначения документов, устанавливающих требования к объекту; и 
значения нормативов (диапазон значений нормативов) в соответствии с указан
ными документами; если нет официальных документов, устанавливающих требо
вания к показателям объекта, то в графы 4 и 5 вносят запись "не установлено 
в графе 6 указывают обозначения документов, регламентирующих нормы погреш
ности результатов измерения определяемых показателей, или сведения об их изда
тельстве, если документ не имеет официального обозначения; 
в графах 7 и 8 указывают значения диапазонов (поддиапазонов) и норм погрешно-
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104 Серия 32 Выпуск 5

сти (соответственно) для результатов измерения определяемого показателя в 
объекте; при заполнении этих граф используют форму представления норм погреш
ности, применяемую в документах;
в случаях, когда в документах представлены поддиапазоны, не попадающие в диа
пазон определения показателя в соответствии с областью аккредитации, то эти 
поддиапазоны и соответствующие им нормы погрешности не указывают; 
если норма погрешности результатов измерений определяемого показателя в иссле
дуемом объекте не установлена, то в графы 7-8 вносят запись "не установлена"; 
в графе 9 указывают обозначение документов на применяемые методики выполне
ния измерений. Обозначение документов должно совпадать с обозначением данной 
методики, приведенной в форме 2; если документы не имеет официального обозна
чения, указывают официальное наименование документа и сведения об его издании; 
допустимо указание вместо наименования документа ссылки на позицию формы 2; 
в графе 12указывают диапазон методики или его части в соответствии с областью 
аккредитации;, диапазон представляют в виде единого диапазона или в виде подди
апазонов в соответствии с представленным в нормативной документации на ме
тодику; если для измерения определяемого показателя применяют несколько мето
дик, то приводят сведения по диапазонам каждой методики последовательно; 
в графах 13-15 указывают показатели качества методики, соответствующие 
поддиапазону, указанному в графе 12, в форме, представленной в методике. Если в 
методике нет сведений о показателях качества методики, то следует оценить их 
расчетным путем в соответствии с рекомендациями, изложенными в ГОСТ РИСО 
5725, М И 2335;
в графе 16 приводят ссылки на позиции форм 5 и 7, в которых указаны сведения о 
применяемых в данной методике средствах измерений и оборудовании, используе
мых в лаборатории;
в графе 17приводят ссылки на позицию формы 8, в которой указаны сведения о при
меняемых в данной методике стандартных образцах (средствах контроля);
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Форма 5
На ... листах, лист 1 
Сведения о средствах измерений
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Форма 6
На ... листах, лист 1

Примечание. Если лаборатория не имеет нестандартизованных средств измере
ния, в форме пишут: *Нестандартизованные средства измерения отсутствуют».
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Форма 7
На ... листах, лист 1
Сведения о вспомогательном оборудовании, обеспечивающем 
проведение анализа и измерений
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Форма 8
На ... листах, лист 1
Сведения о применяемых в лаборатории стандартных образцах
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Примечание. В форме приводят сведения о стандартных образцах (СО), используе
мых в лаборатории для метрологического обеспечения средств измерений и мето
дик выполнения анализов и измерений.
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Ф орма 9
На ... листах, лист 1
Сведения об оборудовании для отбора и хранения проб анализи 
руемых сред

№
п/п

Наиме
нование,

марка

Изгото
витель 
и год 

изгото
вления

Назна
чение

Основ
ные

характе
ристики

Документ,
регла
менти

рующий
приме
нение

Документ, 
устанавли

вающий 
условия и 
порядок 
эксплу
атации

Приме
чания

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание. В форме приводят сведения об оборудовании для отбора и хранения 
проб объектов аналитических работ, имеющихся и используемых в лаборатории для 
проведения работ в области аккредитации лаборатории.

Форма 10
На ... листах, лист 1
Сведения о транспортных средствах (наземных, водных, воздушных)

№
п/п

Наименование 
и марка

Количество 
экземпляров, 
годы выпуска

Состояние Цель
использования

Примечание

1 2 3 4 5 6
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Форма 11
На ... листах, лист 1
Сведения о передвижных лабораториях
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Форма 12
На ... листах, лист 1
Сведения о составе и квалификации персонала
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Форма 13
На ... листах, лист 1
Сведения об основных производственных помещениях лаборатории

Н
ом

ер
 п

о 
по

ря
дк

у

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ме
щ

ен
ия

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

Состояние технологических и эргономических 
характеристик помещений 1

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 п

ом
ещ

ен
ие

1
В

Осве
щен

ность, лк
Влаж

ность, %
Шум, 
вибра
ция, дБ

Темпе
ратура,

X
Агрессив

ные
среды

Н
ор

ма

Ф
ак

т.

Н
ор

ма

Ф
ак

т.

Н
ор

ма

Ф
ак

т.

Н
ор

ма

Ф
ак

т.

Н
ор

ма

Ф
ак

т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

Примечание. В форме 13 после таблицы указывают организацию, проводившую за
меры, лицензию организации на право проведения данных работ, нормативный до
кумент, по которому работала организация, периодичность замеров эргономиче
ских и технологических характеристик.

К Паспорту лаборатории прикладываются следующие доку
менты:

1. Должностные инструкции на сотрудников лаборатории.
2. Инструкции по охране труда.
3. Копия Свидетельства об аккредитации лаборатории (если 

имеется).
4. Копии квалификационных удостоверений.
5. Копии свидетельств о поверке средств измерений.
6. Другие документы, подтверждающие компетентность лабо

ратории в заявленной области аккредитации.
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Приложение 3

Форма заявки на аккредитацию

Заявка на аккредитацию испытательной лаборатории

В
ид

ак
кр

ед
ит

ац
ии □  Первичная аккредитация

□  Продление аккредитации
Q  Расширение области аккредитации

С
ве

де
ни

я 
о 

за
яв

ит
ел

е 
|

Наименование организации (полное и краткое) 
Руководитель (ФИО, должность)
Адрес (юридический и почтовый): индекс, город, улица
Телефон (с кодом)
Телефакс
E-mail
Расчетный счет
БИК, КПП, ИНН, ОКАТО
Кор. счет
Наименование лаборатории 
Адрес: индекс, город, улица
Телефон (с кодом)
Телефакс
E-mail
Контактное лицо (ФИО, должность)
Телефон (с кодом)
Телефакс
E-mail
Основные виды деятельности организации
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Просим провести аккредитацию в качестве испытательной 
лаборатории:

СИ Лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК)
ох  * й X4D 5 нcd О

1—I Лаборатории разрушающих 
'—' и других видов испытаний (ЛРИ)

н н
1 &X о СИ Аналитической лаборатории (АЛ)
S юS  пз 
С 4

□  Электролаборатории (ЭЛ)
а г- 1  Лаборатории, осуществляющей 

испытания продукции (ЛИП)
* Выбрать требуемый вариант

Заявляемая область аккредитации (в виде приложения/й).
Если лаборатория имеет несколько подразделений, то указывают
ся почтовые адреса и области аккредитации каждого подразделе
ния, идентификационные признаки передвижных лабораторий, 
места проведения испытаний (стационарные, в полевых условиях)

Мы заявляем, что нам известны требования СДА—01—2009 
«Общие требования к аккредитации органов по оценке соответ
ствия», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», 
СДА—15—2009 «Требования к испытательным лабораториям».

Мы обязуемся добровольно:
— соблюдать процедуру аккредитации;
— отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным 

испытательным лабораториям;
— оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, незави

симо от ее результата, в том числе связанные с приемом группы 
экспертов по аккредитации для проверки и оценки заявителя на 
месте;
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— принять на себя затраты по информационному обслужива
нию и последующему инспекционному контролю.

Приложения к заявке:
— анкета о готовности организации-заявителя, претендующей 

на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории;
— копия устава и (или) других учредительных документов зая

вителя;
— копия свидетельства о постановке на учет юридического ли

ца в налоговом органе;
— копия информационного письма Федеральной службы го

сударственной статистики (Росстат);
— копия свидетельства о внесении записи в Единый государ

ственный реестр юридических лиц;
— Руководство по качеству ИЛ (организации) и другие доку

менты системы менеджмента качества;
— сведения о межлабораторных сравнительных испытаниях 

(при наличии);
— паспорт лаборатории в соответствии с требованиями насто

ящего документа;
— другие документы, содержащие информацию о заявителе, 

необходимую для подтверждения ее соответствия критериям ак
кредитации.

Руководитель 
организации заявителя

М.П.
(ФИО, подпись)
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Приложение 4

Анкета
о  готовности организации-заявителя, претендующей на 
аккредитацию в качестве испытательной лаборатории

№ Вопросы к испытательной 
лаборатории

Пункты 
разделов 
ГОСТР 

ИСО/МЭК 
17025-2006, 

СДА-15-2009, 
устанавли

вающие 
требования

Наимено
вание

документов
ИЛ,

пункты
разделов,
устанав

ливающие
и

подтверж
дающие

выполнение
требований

Коммен
тарии

по
выпол-

требо-
ваний

1 2 3 4 5
1. Является ли ИЛ или организация, в 

состав которой она входит, самосто
ятельной правовой единицей с юри
дической ответственностью?

п. 4.1.1

2. Входит ли в обязанности ИЛ прове
дение испытаний таким образом, 
чтобы выполнялись требования на
стоящего стандарта, требования за
казчика, нормативных документов и 
органов исполнительной власти?

п. 4.1.2

3. Охватывает ли система менеджмен
та качества (СМК) ИЛ работы, вы
полняемые на основной террито
рии, в удаленных местах, а также на 
временных и передвижных точках?

п. 4.1.3
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1 2 3 4 5

4. Если ИЛ входит в состав организа
ции, осуществляющей деятель
ность, отличную от испытаний, 
четко ли определены обязанности 
руководящего персонала организа
ции, принимающего участие или 
имеющего влияние на деятельность 
ИЛ с целью идентификации и уст
ранения потенциальных конфлик
тов интересов?

п. 4.1.4

5. Располагает ли ИЛ руководящим и 
техническим персоналом, имею
щим полномочия и ресурсы, необ
ходимые для выполнения своих 
обязанностей и выявления случаев 
отступления от СМ К и от процедур 
проведения испытаний, для выяв
ления, предупреждения и сокраще
ния таких отступлений?

п.4.1.5а

6. Принимает ли ИЛ меры, обеспечи
вающие свободу руководства и сот
рудников от любого неподобающе
го внутреннего и внешнего коммер
ческого, финансового и другого да
вления и влияния, которое может 
оказывать отрицательное воздейст
вие на качество их работы?

п. 4Л5 в

7. Обеспечивает ли ИЛ защиту кон
фиденциальной информации и 
прав собственности ее заказчиков?

п. 4.1.5 с

8. Какие действия осуществляет ИЛ 
для подтверждения ее компетент
ности, беспристрастности сужде
ний и объективности?

п. 4.1.5 d

9. Определена ли организационная 
и управленческая структура ИЛ, 
ее место в организации и взаимо
связи?

п. 4.1.5 е
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1 2 3 4 5

10. Установлены ли ответственность, 
полномочия и взаимоотношения 
всех сотрудников, занятых в управле
нии, выполнении и контроле работ, 
влияющих на качество испытаний?

п. 4.1.5 f

и . Обеспечивает ли ИЛ контроль сот
рудников, проводящих испытания, 
включая стажеров, со стороны лиц, 
уполномоченных выполнять такой 
контроль?

п. 4.1.5 g

12. Имеется ли в ИЛ техническая адми
нистрация, несущая ответствен
ность за техническую деятельность 
и предоставление необходимых ре
сурсов для обеспечения требуемого 
качества работ?

п. 4.1.5 h

13. Назначен ли один из сотрудников 
ИЛ ответственным за внедрение 
СМ К и ее функционирование?

п. 4.1.5 i

14. Назначен ли заместитель руководи
теля ИЛ?

п. 4.1.5j

15. Разработана ли, внедрена и поддер
живается в рабочем состоянии 
СМ КИ Л?

п. 4.2.1 
п. 4.3.1

16. Оформлены ли документально по
литика, системы, программы, про
цедуры и инструкции, необходимые 
для обеспечения качества результа
тов испытаний?

п. 4.2.1

17. Доведена ли документация СМ К 
ИЛ до сведения персонала, и дос
тупна ли ему?

п. 4.2.1
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18. Включает ли Заявление о политике 
в области качества: 
обязательство руководства сохра
нять высокое качество испытаний; 
задачи, стоящие перед СМ К; 
требования к сотрудникам знать до
кументацию СМК и следовать уста
новленной политике; 
обязательство руководства действо
вать в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025?

п. 4.2.2.

19. Включает ли Руководство по каче
ству вспомогательные процедуры, 
включая технические?

п. 4.2.5 
п. 5.9.1

20. Имеется ли структура документа
ции СМК?

п.4.2.5

21. Определены ли в Руководстве по 
качеству функции и ответствен
ность технического, руководящего 
персонала и уполномоченного по 
качеству?

п. 4.2.6

22. Гарантирует ли процедура управле
ния документацией ИЛ: 
доступность официальных изданий 
документов на участках, где осуще
ствляются основные испытания: 
периодический анализ документов и 
их пересмотр (при необходимости); 
оперативное изъятие недействую
щих или устаревших документов из 
всех мест использования; 
идентификацию устаревших доку
ментов, сохраненных в юридиче
ских или информационных целях?

п.4.3.2.1
п.4.3.2.2
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23. Имеют ли документы СМК, разра
ботанные в ИЛ, уникальную иден
тификацию с указанием даты выпу
ска и пересмотра документа, нуме
рации и общего количества страниц 
и наименования разработчика?

п.4.3.2.3

24. Предусматривает ли процедура вне
сения изменений: 
анализ и утверждение изменений 
теми лицами, которые выпускали 
первоначальный документ, обеспе
чение доступа этих лиц к исходной 
информации;
идентификацию измененного тек
ста в документе;
определение процедур и полномо
чий при внесении изменений от ру
ки, четкая отметка изменений, ви
зирование и датирование; 
установлена ли процедура внесения 
и управления изменениями в доку
ментах, хранящихся в компьютерах 
(на электронных носителях)?

п. 4.3.3

25. Гарантируют ли политика и проце
дуры анализа, ведущего к заключе
нию контракта на проведение ис
пытания в ИЛ, что: 
требования, включая используемые 
методики, адекватно определены и 
документированы;
ИЛ имеет возможности и ресурсы, 
позволяющие выполнить требования; 
выбрана соответствующая методика 
испытания, способная удовлетво
рять требования заказчиков; 
устранены все различия между за
просом и контрактом до начала ра
бот?

п.4.4.1
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26. Сохраняются ли в ИЛ записи по 
анализу контракта, включая изме
нения, и обратной связи с заказчи
ками в ходе выполнения контракта?

п. 4.4.2

27. Осуществляется ли анализ контрак
та при выполнении ИЛ субподряд
ных работ?

п. 4.4.3

28. Информируются ли заказчики об 
отклонениях от контракта?

п. 4.4.4 
п. 4.7

29. Если контракт нуждается в измене
нии после начала работы, предусмо
трен ли повторный процесс анализа 
изменений в контракте и передачи 
информации об изменениях персо
налу ИЛ, которого это касается?

п. 4.4.5 
п.4.7

30. Если ИЛ передает выполнение ра
бот подрядной организации, то 
проверяется ли ее компетентность?

п. 4.5.1

31. Уведомляет ли ИЛ заказчика о пе
редаче работ подрядной организа
ции в письменном виде?

п. 4.5.2

32. Несет ли ИЛ ответственность перед 
заказчиком за работу, выполняемую 
подрядной организацией?

п. 4.5.3

33. Ведет ли ИЛ регистрацию всех под
рядных организаций, к услугам ко
торых она прибегает для проведе
ния испытаний?

п. 4.5.4

34. Установлена ли и реализуется в ИЛ 
политика и процедуры по выбору и 
приобретению необходимых услуг, а 
так же процедуры по приобрете
нию, получению и хранению реак
тивов и материалов, используемых 
при испытаниях?

п. 4.6.1 
п. 4.6.2 
п. 4.6.3
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35. Проводит ли ИЛ оценку поставщи
ков важнейших расходных материа
лов, материально-технического 
обеспечения и услуг, оказывающих 
влияние на качество испытаний, 
имеет ли утвержденный перечень 
поставщиков и хранит ли регистра
ционные данные об этих оценках?

п. 4.6.4

36. Установлена и реализуется ли в ИЛ 
политика и процедуры по разреше
нию претензий со стороны заказчи
ков или других сторон?

п.4.8

37. Обеспечивается ли хранение реги
страционных данных по всем рек
ламациям, анализу их причин и 
корректирующим действиям?

п.4.8

38. Гарантируют ли процедуры управ
ления работами с неудовлетвори
тельными результатами: 
определение обязанностей и полно
мочий персонала по управлению 
несоответствующими работами; 
соответствующие действия, пред
принятые при выявлении несоот
ветствующей работы, включая при
остановку работы и приостановку 
действия протоколов испытаний; 
оценку значимости несоответству
ющей работы;
извещение заказчика об отмене ра
боты (при необходимости); 
определение ответственности за 
разрешение возобновить работу; 
принятие незамедлительно коррек
тирующих действий вместе с реше
нием о приемлемости несоответст
вующей работы?

п.4.9.1 
п. 4.9.2
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39. Улучшает ли испытательная ИЛ 
результативность своей СМК?

п. 4.10 
п. 4.12.1 
п. 4.12.2

40. Включает ли процедура корректиру
ющих действий следующие этапы: 
анализ причин возникновения не
соответствия (4,11.2); 
выбор и принятие корректирующе
го действия с учетом масштаба и 
опасности проблемы, записи и вы
полнение требуемых изменений 
(4.11.3);
контроль выполнения корректиру
ющих действий и оценка их эффек
тивности (4.11.4);
проведение дополнительных прове
рок отдельных областей деятельно
сти ИЛ (п. 4.11.5)?

п.4.11

41. Гарантирует ли управление техниче
скими данными, что записи: 
хранятся в ИЛ в течение установ
ленного срока;
содержат достаточно сведений д ля 
воспроизведения условий испытаний; 
содержат данные о персонале, обес
печивающем отбор образцов и про
ведение испытаний; 
исправление ошибок в записях осу
ществляется установленным спосо
бом с визой лица, внесшего измене
ние, и датой;
такие же меры принимаются во из
бежание потерь информации при 
внесении изменений первоначаль
ных данных в электронном виде?

п. 4.13.1 
п. 4.13.2
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42. Проводит ли ИЛ внутренние про
верки (аудиты) всех элементов 
СМ К, включая деятельность по 
проведению испытаний, в соответ
ствии с графиком и процедурой для 
оценки соответствия требованиям 
СМК и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025?

п. 4.14.1 
п. 4.14.2

43. Регистрируются ли при проведении 
проверок: область проверяемой де
ятельности, результаты проверки и 
вытекающие из них корректирую
щие действия?

п. 4.14.3

44. Осуществляется ли в ходе последу
ющих проверок оценка эффектив
ности предпринятых ранее коррек
тирующих действий?

п. 4.14.4

45. Проводится ли руководством ИЛ 
ежегодный анализ СМК с целью 
обеспечения ее пригодности, эффе
ктивности и внедрения необходи
мых улучшений?

п. 4.15.1

46. Регистрируются ли результаты ана
лиза и последующих действий?

п. 4.15.2

47. Учитываются ли при определении 
правильности и надежности (точно
сти) результатов испытаний, прово
димых лабораторией, следующие 
факторы:
человеческий фактор (5.2); 
помещения и окружающая среда (5.3); 
методики испытаний и оценка ме
тодик (5.4);
оборудование и средства измере- 
ний(5.5);
прослеживаемость измерений (5.6); 
отбор образцов (проб) (5.7); 
обращение с испытываемыми изде
лиями (образцами) (5.8) ?

п. 5.1.1
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48. Учитываются лив ИЛ влияние пе
речисленные выше факторов на по
грешность результатов испытаний 
при разработке и внедрении мето
дик выполнения измерений (МВИ), 
при подготовке персонала, при вы
боре и градуировке СИ?

п. 5.1.2

49. Гарантирует ли руководство ИЛ: 
компетентность сотрудников, рабо
тающих со специальным оборудо
ванием, проводящих испытания, 
оценивающих результаты и подпи
сывающих протоколы испытаний; 
надзор за стажерами; 
соответствующую квалификацию 
персонала, выполняющего специ
фические задачи, включая работы 
по оформлению отчетов об испыта
ниях (протоколов испытаний)?

п. 5.2.1

50. Располагает и выполняет ли ИЛ 
процедуру выявления потребностей 
в подготовке и подготовки персона
ла в соответствии с поставленными 
перед ней задачами?

п. 5.2.2

51. Удостоверяется ли ИЛ, что персо
нал, нанятый по контракту, являет
ся компетентным и работает под 
контролем в соответствии с требо
ваниями СМК?

п. 5.2.3

52. Имеет ли ИЛ описание проводимых 
работ для руководящего и техниче
ского персонала, участвующего в 
проведении испытаний?

п. 5.2.4

53. Определены ли и документированы 
полномочия персонала, обеспечи
вающего проведение отбора образ
цов (проб), испытаний, оформле
ние протоколов испытаний?

п. 5.2.5
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54. Ведутся ли в ИЛ записи о полномо
чиях, компетенции, обучении, опы
те всего технического персонала и 
контрактников, включая дату под
тверждения полномочий и компе
тентности?

п. 5.2.5

55. Соответствуют ли условия проведе
ния испытаний в ИЛ установлен
ным требованиям к производствен
ной среде. Определены и докумен
тированы ли эти требования, вклю
чая проведение работ вне помеще
ний ИЛ?

п. 5.3.1

56. Обеспечивает ли ИЛ регистрацию и 
контроль параметров производст
венной среды, включая прекраще
ние проведения испытаний при вы
ходе указанных параметров за рам
ки нормативов?

п. 5.3.2

57. Обеспечивает ли ИЛ изоляцию не
совместимых работ и контроль дос
тупа к этим участкам?

п. 5.3.3 и 
5.3.4

58. Обеспечиваются ли меры по соблю
дению порядка и чистоты в ИЛ?

п. 5.3.5

59. Использует ли ИЛ в своей деятель
ности актуализированные методы и 
процедуры, соответствующие обла
сти ее деятельности, включая отбор 
проб, обращение с ними, оценку 
лабораторных составляющих по
грешности, статистические методы 
анализа результатов испытаний?

п. 5.4.1

60. Использует ли ИЛ методики выпол
нения измерений (МВИ), отвечаю
щие потребностям заказчиков и 
пригодные для целей испытаний, 
уведомляется ли заказчик о вы
бранных методиках?

п. 5.4.2
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61. Внедряет ли ИЛ МВИ, разработан
ные для собственных нужд, вклю
чая вопросы планирования, обеспе
чения ресурсами и квалифициро
ванным персоналом?

п. 5.4.3

62. Использует ли ИЛ нестандартные 
методики, согласуется ли примене
ние этих методик с заказчиком, со
ответствуют ли эти методики требо
ваниям заказчика, имеются в нали
чие записи, подтверждающие их 
оценку?

п. 5.4.4

63. Имеет ли ИЛ процедуру и осущест
вляет ли оценку пригодности МВИ 
их целевому использованию на эта
пе внедрения, имеются ли в ИЛ со
ответствующие записи?

п. 5.4.5

64. Имеет и осуществляет ли ИЛ про
цедуры оценки лабораторных со
ставляющих погрешности приме
нительно к МВИ.

п. 5.4.6

65. Располагает ли ИЛ оборудованием, 
достаточным для проведения всех 
видов испытаний?

п. 5.5.1

66. Обеспечивает ли указанное обору
дование требуемую точность?

п. 5.5.2 и 
5.5.9

67. Осуществляются ли процедуры вво
да оборудования в эксплуатацию, 
включающие поверку или калиб
ровку СИ?

п.5.5.2

68. Определен ли статус оборудования 
по отношению его метрологической 
пригодности?

п.5.5.2

69. Работает ли на оборудовании 
квалифицированный персонал, на
ходятся ли инструкции по эксплуа
тации оборудования в доступном 
месте?

п. 5.5.3
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70. Идентифицируется ли и регистри
руется в ИЛ оборудование и про
граммное обеспечение. Ведется ли 
маркировка СИ с указанием дат по
верки (калибровки) и аттестации, 
их периодичности?

п. 5.5.4 и 
5.5.8

71. Документированы и осуществляют
ся ли в ИЛ процедуры по безопас
ному обращению, использованию, 
хранению, плановому обслужива
нию, транспортированию оборудо
вания с целью обеспечения его 
функционирования, в том числе и 
перед его возвращением в эксплуа
тацию?

п. 5.5.6 и 
5.5.9

72. Изолируется ли и маркируется со
ответствующим образом оборудова
ние, вышедшее из строя или пока
зывающее подозрительные резуль
таты, изучаются и устраняются ли 
в ИЛ последствия таких дефектов 
или отклонений параметров?

п. 5.5.7

73. Имеется и осуществляется ли про
цедура промежуточных проверок 
для подтверждения статуса поверки 
(калибровки), где это необходимо?

п. 5.5.10

74. Располагает ли ИЛ процедурами, 
обеспечивающими актуализацию 
копий корректировочных коэффи
циентов при их введении в процес
се калибровки (поверки)?

п. 5.5.11

75. Исключены ли несанкционирован
ная регулировка и другие воздейст
вия на оборудование, программное 
обеспечение, которые могут сделать 
недействительным результаты ис
пытаний?

п. 5.5.12
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76. Проходят ли СИ ИЛ поверку (кали
бровку) до ввода в эксплуатацию?

п. 5.6.1

77. Осуществляет ли ИЛ входной конт
роль документов, подтверждающих 
метрологическую пригодность стан
дартных образцов (СО) и оборудо
вания: свидетельства и сертификаты 
на поверку (калибровку) СИ?

п. 5.6.2

78. Осуществляется ли в ИЛ проверка 
стандартных образцов для подтвер
ждения их статуса, имеются ли про
граммы проверок?

п. 5.6.3

79. Имеются ли в ИЛ процедуры и пла
ны отбора образцов?

п.5.7.1

80. Регистрируются ли отклонения от 
процедуры отбора образцов, выпол
ненные по требованию заказчика, в 
документах, содержащих результа
ты испытаний, информируется ли 
об отклонениях заинтересованный 
персонал?

п. 5.7.2

81. Имеются и осуществляются ли в ИЛ 
процедуры регистрации данных по 
отбору проб (образцов), включая: ме
тодики отбора, ответственных сотруд
ников, условия окружающей среды, 
идентификацию места отбора и пр.?

п. 5.7.3

82. Имеет и осуществляет ли ИЛ про
цедуру транспортирования, получе
ния, обращения, хранения, утили
зации проб?

п. 5.8.1

83. Имеется и функционирует ли в ИЛ 
система идентификации испытыва
емых проб, не допускающая их пу
таницы и гарантирующая сохран
ность идентификации во время все
го передвижения проб?

п. 5.8.2
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84. Предусматривает ли процедура об
ращения с пробами ведение запи
сей в случае появления отклонений 
от установленной процедуры и кон
сультации с заказчиком до начала 
испытаний при наличии таких от
клонений?

п. 5.8.3

85. Обеспечивает ли ИЛ установленные 
процедуры хранения, обращения и 
подготовки проб, гарантирующие 
их целостность и сохранность?

п. 5.8.4

86. Регистрируются ли результаты кон
троля таким образом, чтобы можно 
было их использовать для анализа 
при выявлении тенденций и приме
нения статистических методов?

п.5.9.1

87. Включают ли планы проведения 
контроля и анализ их результатов: 
регулярное использование стан
дартных образцов; 
участие в межлабораторных сравни
тельных испытаниях; 
дублирование испытаний, в том 
числе с применением альтернатив
ных методик;
повторные испытания контрольных 
проб?

п. 5.9.1

88. Содержат ли данные, приведенные 
в итоговых документах (в т.ч. про
токолах испытаний) всю информа
цию, требуемую заказчиком и необ
ходимую для однозначного толко
вания результатов?

п.5.10.1
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89. Содержат ли протоколы испытаний 
ИЛ следующую минимальную ин
формацию:
наименование и адрес ИЛ; 
место проведения испытаний; 
уникальную идентификацию про
токола испытаний, нумерацию каж
дой страницы и указание общего 
количества страниц; 
наименование и адрес заказчика; 
МВИ, описание и идентификацию 
проб;
результаты испытаний в соответст
вии методикой?

п. 5.10.2

Руководитель организации
(Ф.И.О., подпись)
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Форма акта оценки испытательной лаборатории (ИЛ)

город дата
АКТ'

(наименование ИЛ и организации-заявителя, юридический адрес, фактический адрес 
по которому проводилась оценка)

в качестве испытательной лаборатории (ИЛ) (ЛНК, ЛРИ, ЭЛ, 
АЛ, ЛИП)г Единой системы оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, безопасности в 
энергетике и строительстве

Комиссия:___________________________________________
(наименование проверяющего органа)

в составе:___________________________________________
(Ф.И.О. члена комиссии -  ведущего эксперта по аккредитации)

(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
провела оценку заявителя на соответствие требованиям СДА- 

01-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и СДА-15-2009 в 
заявленных областях аккредитации:

(Область аккредитации в соответствии с принятым в Единой системе оценки 
соответствия перечнем областей аккредитации конкретного типа ИЛ)

1 Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт 
повторной оценки.
2 Выбрать нужное.
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При проверке установлено:

№
п/п

Проверяемый критерий Пункты требований 
ГОСТР

И С О /М ЭК  17025-2006, 
СДА-15-2009

Комментарии,
замечания

1. Статус лаборатории 4.1.1- 4.1.4
2. Менеджмент качества 4.2,4.10
3. Анализ со стороны руководст

ва. Улучшение системы ме
неджмента качества

4.10, 4.15

4. Внутренние проверки 4.14
5. Корректирующие и предупре

ждающие действия
4.11,4.12

6. Конфиденциальность работ. 
Рекламации

4.7, 4.8, 4.9

7. Управление документацией 4.3, 4.4, 4.13
8. Работа с заказчиками и под

рядными организациями
4.4, 4.5, 4.6, 4.7

9. Кадровое обеспечение 4.1.5, 4.1.6, 4.2.3-4.27,5.2
10. Помещения лаборатории. Ок

ружающая среда
5.3

11. Нормативная техническая и 
методическая документация. 
Протоколы испытаний

4.3,4.13,5.4, 5.10

12. Материально-техническое обе
спечение. Средства испытаний. 
Прослеживаемость измерений

4.6, 5.5, 5.6

13.
Процедура работы с объекта
ми испытаний. Методы испы
таний. Оценка погрешности

5.4, 5.7, 5.8

14.
Контроль качества результатов 
испытаний (измерений, ана
лиза)

4.14,4.15, 5.9

15.
Использование сертификатов, 
логотипов и символов аккре
дитации3

СДА-22-2009

' Проверяется в случае инспекционного контроля или повторной оценки
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Особое мнение:

Ф.И.О. и должность сотрудников ИЛ, предоставивших 
информацию при проверке и оценке ИЛ:

Дополнительная информация, использованная комиссией:
— отзывы организаций-заказников;
— отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:
Вариант 1 ( п р и  установлении возможности аккредитовать 

заявителя после устранения несоответствий).
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после 

устранения выявленных несоответствий4:

(формулировка несоответствий, срок реализации корректирующих действий)
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте 

оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по ак
кредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей 
области аккредитации5:

(область аккредитации в соответствии с принятым в Единой системе оценки 
соответствия перечнем областей аккредитации конкретного типа ИЛ)

Вариант 2 ( п р и  установлении возможности аккредитовать 
заявителя п р и  о т с у т с т в и и  несоответствий!.

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккре
дитации для решения вопроса об аккредитации в следующей об
ласти аккредитации6:
4 В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Аккредитация И Л мож ет быть под- 
т верж дена/продлена после уст ранения выявленных несоответствий.
5 В  случае инспекционного контроля настоящий пункт  отсутствует. В случае повторной  
оценки: В  случае уст ранения несоответствий, указанны х в акт е , рекомендоват ь направит ь  
документ ы в Орган по аккредит ации для решения вопроса о продлении аккредит ации в  сле
дующей области аккредит ации.
6 В случае инспекционного конт роля/повторной оценки: Рекомендовать направит ь докум ен
ты в Орган по аккредит ации для решения вопроса о подтверж дении/продлении аккредит а
ции в  следующей области аккредит ации.

С и стем а докум ен тов  
п о аккред и тац и и Т ребован ия к  и сп ы тательны м  лабораториям
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(область аккредитации в соответствии с принятым в Единой системе оценки 
соответствия перечнем областей аккредитации конкретного типа ИЛ)

Члены комиссии:

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии -  ведущего эксперта по аккредитации)

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

Представитель проверяемой организации

(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)

Ознакомлен:

Представитель
проверяющего органа -----------------------------

(Ф.И.О.)
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Приложение 6

Форма свидетельства об аккредитации испытательной 
лаборатории

Единая система оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, безопасности в 

энергетике и строительстве 
Орган по аккредитации -  

ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
№ ИЛ/ЛНК, ЛРИ, АЛ, ЭЛ, ЛИГГ-ХХХХХ

(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)
(______________________________________________ )

(краткое наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(юридический адрес)

(наименование филиала организации, в состав которой входит лаборатория)* 

(наименование лаборатории)

(фактический адрес лаборатории)**

аккредитована в качестве испытательной лаборатории: ЛНК, 
ЛРИ, АЛ, ЭЛ, Л ИП7 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО/М ЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-15-2009 
«Требования к испытательным лабораториям».

7 Выбирается требуемый вариант: ЛИК, ЛРИ , АЛ, ЭЛ, ЛИП.
* Заполняется в случае, если лаборатория входит в состав филиала.
** Заполняется в случае, если лаборатория не имеет подразделений; если лаборатория име
ет подразделения, то в  таблице указываются наименования данных подразделений с факти
ческими адресами (в случае, если лаборатория стационарная).
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Области аккредитации согласно приложению
Действительно с __.__ .___ г.

до__.__ .___ г.
Без приложения недействительно 
(приложение на___ листе(ах)

МП.
/.

Руководитель
_____________/

С истем а документов 
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Приложение 7.1

Форма приложения к свидетельству об аккредитации 
лаборатории неразрушающего контроля

Единая система оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, 

безопасности в энергетике и строительстве 
Орган по аккредитации -  

ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»
/Ф '

ПРИЛОЖЕНИЕ
о т  . ._____ г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
№ ИЛ/ЛНК-ХХХХХ 

от . ._____ г.

Н а___листе(ах) Лист

Область аккредитации

(наименование подразделения лаборатории)***

№ п/п Объекты испытаний Нормативные
документы

№ п/п Виды (методы) испытаний Нормативные
документы

*** Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются 
(в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение)
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N° п /п Виды деятельности

М еста проведения испы таний:__________________
Идентификационные признаки передвижной(ых)
лаборатории(й):________________ *****

******

М .П.
/.

Руководитель
__________ /

**** Стационарные, в  полевых условиях.
***** П ри наличии передвижных лабораторий.
****** Указывается протокол заседания Комиссии по аккредит ации
N9 С Д А  - КА -XXX- ИЛ/ЛНК(XXX) о т _.__.___ г, или решение Органа по аккредит ации о
продлении аккредитации № _от __._.___ г.
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Приложение 7.2

Форма приложения к свидетельству об аккредитации 
лаборатории разрушающих и других видов испытаний

Единая система оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, 

безопасности в энергетике и строительстве 
Орган по аккредитации —

ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от . ._____г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
№ ИЛ/ЛРИ-ХХХХХ 

от . ._____г.

Н а___листе(ах) Лист

Область аккредитации1

(наименование подразделения лаборатории)***

JNfe П /П Методы испытаний Нормативные
документы

' Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому 
решением бюро Наблюдательного совета от_._._№ __ .
*** Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются 
(в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение)
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Места проведения испытаний:______________
Идентификационные признаки передвижной(ых) 
лаборатории(й):____________*****

******

М.П. Руководитель
/___________________ /

**** Стационарные, в полевых условиях.
***** При наличии передвижных лабораторий.
****** Указывается протокол заседания Комиссии по аккредитации №  СДА-КА-ХХХ-
ИЛ/ЛРЩХХХ) о т  . ,____ г, или решение Органа по аккредитации о продлении
аккредитации №  от  . .____ г.
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Приложение 7.3

Форма приложения к свидетельству об аккредитации 
аналитической лаборатории

Единая система оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, 

безопасности в энергетике и строительстве 
Орган по аккредитации —

ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»ф
ПРИЛОЖЕНИЕ
о т  . ._____ г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
№  ИЛ/АЛ-ХХХХХ 

от . ._____ г.

Н а ___ листе(ах) Лист

Область аккредитации1

(наим енование подразделения лаборатории)***

№  п/п Виды анализа

'Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому 
решением бюро Наблюдательного совета о т_._._№ ___.
*** Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются 
(в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение)
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Места проведения анализа и измерений:
****

Идентификационные признаки передвижной(ых)
лаборатории(й):_____________ *****
Перечень определяемых компонентов, токсикологических
показателей, характеристик физических факторов н а __л.

******

М.П. Руководитель
/_________________/

**** Стационарные, в полевых условиях.
***** При наличии передвижных лабораторий.
****** у казыеается протокол заседания Комиссии по аккредитации №  СДА-КА-ХХХ-
ИЛ/АЛ(ХХХ) о т_._.___ г. или решение Органа по аккредитации о продлении
аккредитации М _от __._.___ г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ, 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИСТИК ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№  ИЛ/АЛ-ХХХХХ

(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(____________________________ )
(краткое наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(юридический адрес)

(наименование филиала организации, в состав которой входит лаборатория)*

(наименование лаборатории)

(фактический адрес лаборатории)**

Н а___ листе(ах) Лист _

* Заполняется в случае, если лаборатория входит в состав филиала.
** Заполняется в случае, если лаборатория не имеет подразделений; если лаборатория 
имеет подразделения, то в таблице указываются наименования данных подразделений с 
фактическими адресами (в случае, если лаборатория стационарная).
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№
п/п

Объект
анализа

Определяемый компонент, 
единица измерения

Диапазон
измерения

Метод анализа, 
шифр методики

1 2 3 4 5

Наименование объекта анализа

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

м.п.
/

Руководитель
_____________ /
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Приложение 7.4

Форма приложения к свидетельству 
об аккредитации электролаборатории

Единая система оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, 

безопасности в энергетике и строительстве 
Орган по аккредитации —

ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»

ш
ПРИЛОЖЕНИЕ
о т  . ._____ г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
№ ИЛ/ЭЛ-ХХХХХ 

от . ._____ г.

Н а _ _  листе(ах) Лист___

Область аккредитации1

(наименование подразделения лаборатории)***

№
п/п

Наименование
оборудования

(объектов)

Используемые методы измерений, 
испытаний, проверок 
(контроля, анализа)

Нормативные
документы

' Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому 
решением бюро Наблюдательного совета от_._._М>__ .
*** Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются 
(в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение)
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Места проведения испытаний ****
Идентификационные признаки передвижной(ых) лаборато

рией): _________ *****.
******

М.П.
/.

Руководитель
____________/

**** Стационарные, в  полевых условиях.
***** При наличии передвижных лабораторий.
****** Указывается протокол заседания Комиссии по аккредитации N9 СДА-КА-ХХХ-
ИЛ/ЭЛ(ХХХ) о т  .. .____ г. или решение Органа по аккредитации о продлении
аккредитации о т __.__.____ г.
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Приложение 7.5

Форма приложения к свидетельству об аккредитации 
лаборатории, осуществляющей испытания продукции

Единая система оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, 

безопасности в энергетике и строительстве 
Орган по аккредитации -  

ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
о т  . ._____г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
№ ИЛ/ЛИП-ХХХХХ 

от . ._____г.

Н а___листе(ах) Лист

Область аккредитации

(наименование подразделения лаборатории)***

Наименование
испытываемой

продукции

Код ОКП/ 
Код ТНВЭД

Наименование 
испытаний 

и(или)
определяемых
характеристик
(параметров)

Нормативные 
документы на 

продукцию

Нормативные 
документы 
на методы 
испытаний

i 2 3 4 5

*** Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются 
(в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение)
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Места проведения испытаний:_________________ ****.
Идентификационные признаки передвижной(ых)

лаборатории(й):____________ *****
******

М.П.
/.

Руководитель
J

**** Стационарные, в полевых условиях.
***** При наличии передвижных лаборатории.
****** Указывается протокол заседания Комиссии по аккредитации  ТУё СДА-КА-ХХХ-
ИЛ /ЛИ П (ХХХ) о т __.__ .____ г. или решение Органа по аккредитации о продлении
аккредитации N s__от ___.__ .____ г.
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Приложение 8

Форма отчета о выполненных корректирующих действиях

№
п/п

Выявленные
несоответствия

Коррекции Корректи
рующие
действия

Предупреж
дающие
действия

Оценка
результативности
корректирующих

действий
1 2 3 4 5 6

Приложения:8

1.
2.
3.

*Прикладываются документы (заверенные копии), подтверждающие проведение коррекций, 
предупреждающих и корректирующих действий по устранению выявленных 
несоответствий.
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Лист внесения изменений

№
п/п

№ пункта 
документа, 
в который 
внесены 

изменения

Дата внесения 
изменения

Содержание изменения Подпись лица, 
внесшего 

изменение
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