
Поправка к ГОСТ Р 58163—2018/ISO/TS 17665-3:2013 Стерилизация медицинской продукции. 
Влажное тепло. Часть 3. Руководство по определению медицинских изделий в семейства про
дуктов и категории обработки при стерилизации паром

В каком месте Напечатано Должно быть

Титульный лист и стр. 1 ГОСТ Р 58163—2018 
(ISO/TS 17665-3:2013)

ГОСТ Р 58163—2018/ 
ISO/TS 17665-3:2013

(ИУС № 11 2018 г.)

вихретоковый контроль

Поправка

http://www.mosexp.ru/uzk
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294797/4294797128.htm

