
Группа Т84
к ГОСТ 8.070—83 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для 
средств измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излу
чения

в каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2 (после 
п. 2.1.1)

2.2, О б р а з ц о в ы е  
с р е д с т в а  и з м е р е 
н и й  2-го р а з-средств 
измерений 1-го разряда 
при доверительной ве
роятности 0,95 составля
ют от 2,5 до 5 %.

2Л .2. Доверительные от
носительные погрешности 
8о образцовых средств из
мерений 1-го разряда при 
доверительной вероятности 
0,95 составляют от 2,5 до 
5 %.
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шарфы женские

поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294814/4294814083.htm

