
П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа П04

Мзяенепяе № 2 ГОСТ 5365—83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и 
шкалы. Общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 08.12.88 № 3989

Дата введения 01.07.89

Пункт 1. Исключить слова: «ГОСТ 16035s—81 (в части основных понятий 
эргономических показателей качества}».

Пункт 15. Заменить слова: «наносимого за обозначением» на «наносимого 
перед или за обозначением»; «Перед коэффициентом следует наносить знак ум-

(Продолжение см. с. 250)
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оценка стоимости недвижимости

https://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


(Продолжение изменения к ГОСТ 5365—83У
аожения (черт. 4)> на «Между коэффициентом и обозначением единицы измеряе
мой величины следует наносить знак умножения (черт. 4)>.

Пункт 17. Чертеж 6 заменить новым:

(ИУС № 2 1989 г.)

250

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294824/4294824414.htm

