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Изменение № 1 ГОСТ 17173—81 Щели спектральных приборов и насадки к 
ним. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
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Дата введения 01.01.88

Пункт 2.9. Заменить обозначение: HRC 56 . . .  58 на 5 7 ...  59 HRC3 .
Пункт 2Л0 изложить в новой редакции; раздел 2 дополнить пунктом — 

2.10.1: «2.10. Установленная календарная продолжительность безотказной 
эксплуатации должна быть не менее 2 лет.

Установленная безотказная наработка — не менее 10000 раскрытий щели. 
Критерием отказа для щелей является несоответствие требованиям пп. 2.2, 

2.4, 2.6 настоящего стандарта.
2.10Л. Установленный полный срок службы должен быть не менее 6 лет. 
Средний полный срок службы — не менее 10 лет».

(ИУС № 9 1987 г.)
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