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ИЗМЕНЕНИЕ № I  РД 34.37.523.9-88 "Вода производственные тепдо-

Пункт 2. Второй абзац изложить в следу щей редакции: "ве
ся лабораторные общего назначения 2 класса точности о пределом 

взвешивания 200 г” ;
пятый абзац. Изложить в новой редакции: "бюретки по 

ГОСТ 29251-91";
■еотой абзац. Изложить в новой редакции: "пипетки градуи

рованные по ГОСТ 29227-91";

ведьмой абзац. Заменять значение: "200-300" на ”250"; 

восьмой абзац. После олова: "химические" дополнить слова
ми: "термоотойкие о нооиком";

девятый абзац. Иоключить оондку на ГОСТ 25336-82; 

десятый абзац. Изложить в новой редакция: "воронки лабора
торные по ГОСТ 25336-82";

одиннадцатый абзац. Изложить в новой редакции "капельница 

о клювиком или о колпачком по ГОСТ 25336-82";

двенадцатый абзац, приложение. Замевить оонлку:
ТУ 6-09-2540-72 на ТУ 6-09-2540-87;

внх электростанций. Метода определения фосфатов"
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Изменение *  I  РД 31.37.523.9-88

четырнадцатый абзац. Заменить оошгку: ГОСТ 36-78 на 

ТУ 6-09-5384-88;

двадцать первый абзац. Заменить оошгку: ГОСТ 5850-72 на 

ТУ 6-09-5360-87;

дополнить новыми абзацами: "стандартный образец фоофат 

иона, содержащего X мг/«^ и".
Допускается примененяе других средств измерений о метроло

гическими характеристиками и оборудование о техническими харак

теристиками не хуке, а также реактивов по качеству не ниже, 
указанных в настоящем нормативном документе".

Пункт 3.24. Заменить слова: "25/С-ного аммиака" на " о мас

совой долей 25%".
Пункт 3.2.5. Второе предложаяне изложить в новой редакции: 

"Гаотворы сошной кнояоты концентрации о (Н(%)--* 0,1 моль/дм3 и 

гидроокиси натрия концентрации О(tfiOHjm 0 , 1  моль/дмр готовят 

из фнкоашлов" и далее до тексту;

второй абзац (после табл. I )  изложить в новой редакции: 

"Соответствующим разбавлением, применяя дистиллированную воду, 

свободную от СХ>2 » готовят раствор гидроокиси натрия концентрации 

с (tf&Otf)* 0,1 моль/дм3, после чего проверяют его титр по раст

вору кислоты концентрации о (Н(%)= 0,1 моль/дм3".

Пункт 3.3.X. Исключить олова: содержащий 10 мг/дм3

Р04, . . " .
Пункт 3.3.1.2. Первый абзац. После слов "метилового оран

жевого" изложить в новой редакции: “и соляной кислоты концент

рации с (НС1)~ 0,1 моль/дм3 создают явно кислую реакцию раство
ра. . . доводят раствором щелочи концентрации о{A/iQHj* 0,1 моль/даг3
тт-чно до нейтральной реакции по метиловому оранжевому";
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Изменение * I  РД 34.37.528.8-88

второй абзац изложить в новой редакцп: "Колжчеетво раот-

оо тексту.
Формула ( I ) .  Исключив на форц/лы зыаченка ЛЮ; 
экспликацию формулы ( I )  иэлохить в новой редакцп: "0,1-

ВОЧЯМЙ КОЭф$ИЦИвНТ а ТОГО раотвора".
Пункт 3.3.3. Поело слов "отмеривают объем" дополнять эначе-

поолодноо предложение я формулу (2) исключив.
Пункт 3*4.2, Второй абзац. Пооледнее продяояаяяо дополнив 

ояоваш: "во приложению А ОСТ 34-76-963.3-68” .
Пункт 3.6. Формулу (4) изложив в новой редакцп:

пооло таблицы 2 дополнив новыми абзацами 
"Результата определения округляют до сотых долей чнола". 

"Форма курвала затеи результатов анализа привалена в при
ложении Б ОСТ 34-70-963.3-88".

Стандарт дополнив новым разделом 5:

"5  Д ОПУСТИМ АЯ п огреш н ость КОНТРОЛЯ 

5.1 П о в т о р я е м о с т ь

Два результата определений, полученные в одной лаборато
рия, одним исполнителем на одном оборудовании, иа одной пробе 
признаются доотоверннмн (о доверительной вероятностью Р о 0,95), 
волн расхождение медку ними не превышает 0,006 показаний шкалы

гаем: "Ю:(Р04) он3" в далее но тексту;

(4)
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Иемененче *  I РД 34.37.523.9-88 

оптической плотности приборе.
5.2 В о с п р о и в в о д и м о о т ь

Сроднив результаты двух испытания# полученные в разных 

лабораториях о иопользовазвем одних и тех ив методов, на одной 

и то! ха пробе, признаются доотоверншш (о доверительной вероят
ностью ( Р •* 0,95)), воли рвсхождение между ними не превышает 

0,01 показания амин оптичеоиоВ плотности прибора".
Приложение. Исключить ссылки: на ГОСТ 36-78; ГОСТ 5850-72 

и ГОСТ 20292-74; заменить оонлку: ТУ 6-09-2540-72 на 

ТУ 6-09-2540-87; дополнять новыми ссылками: ГОСТ 29227-91 (р.2); 
ГОСТ 29251-91 (р.2 ); ОСТ 34-70-953.3-88 (р.3.42);
ТУ 6-09-5360-87 (р.2); ТУ 6-09-5384-88 (р .2 ).
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