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Пункт Ш . Таблица 1. Примечание 5 яю елю чль.
Пункт 3.1а. Последний абзац издажигь в новой редакции:

более 0,0002 г, 

более 0,0035 г,

200 г я  погрешностью взвешн- 

500 г и погрешностью взвепш- 

1000 г и погрешностью взвеши
вания не более ОД г»; 

дополнить абзацем:
«Допускаемые расходхдаиия между результатами определений, полу

ченных в разных лабораториях (предел воспроизводимости) по пп. 3.3, 
3.4, 3.8 и 3.9 настоящего стандарта, являются рекомендуемыми до

таведимосш переходят в обязательные».
Пункт 3.3.3. Последний абзац наложить» новой редакции:
«За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 

двух параллельных определений, допускаемое расхождение между кото
рыми (предел вднгоряемости) при доверительной вероятности Р = 0,95 
не превышает в % аба:

0,2 — едя объемной доли води и отгона продукта до температуры
210 "С;

1,5— для отгонов продукта да температуры 300 и 360 "G 
Допускаемые расхождения: между результатами анализов одной и той 

же пробы, полученных в разных лабораториях (предел воспроизводимо
сти) при той же доверительной вероятности, не должны превышать в 
£ а б а :

0,5 — для объемной доли воды и отгона продукта да температуры
210 "С;

3,5 — для отгонов продукта да температуры 300 и 360 "С.
Результат окрушяюгг до первою д есятичною знака д ля объемной д оли 

воды н да целого числа для объемов отгона продукте».
Пункт З.4.1.З. Последний абзац со слов «За результат анализа» изло

жить в новой редакции:

* Действует только на территории Российской Федерации.
(Продолжение см. с. Щ

ошибка в сертификате

http://www.stroyinf.ru/ser-1.html


(Продолжение изменения № 4к ГОСТ 11126—Щ

«За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 
двух параллельных определений, допускаемые расхождения между кото
рыми (предал повторяемости) при доверительной вероятности р  = 0,95 
не превышают 1 % аба»;

«Дсшускаешерасхаждонш между результатами анализов одной и той 
же пробы, полученными в разных лабораториях (предал воспроизводи
мости) при той же доверительной вероятности, не должны превышать 
3 % аба Результат округляют до целого числа».

Пункт 3.4Z4. Третий абзац т а о х л ь  в новой редакция:
«За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 

двух параллельных определений, допускаемое расхождение между кото
рыми (предал повторяемости) при доверительной вероятности Р  =  0,95 
не превышает 1 % аба»;

дополнить абзацем (после третьего):
«Допускаемые расхождения между результатами анализов одной и той 

же пробы, полученных в разных лабораториях (предел воспроизводи
мости:) при той же игвдпдиуй вероятности, не дом» ни дредидпщть 
3% абсж

Пункт 3.8.3. Заменить слова: «типа ВДКТ-500» на «с пределом взвеши
вания 500 г».

Пункт 3.8.4 после второго абзаца изложить в новой ред акция:
«За результат аяаптаа принимают среднеарифметическое результатов

рыми (предал повторяемости) при доверительной вероятности Р = 0,95 
не превышает значений, указанных в табл. 5 и б.

Допускаемые расхождения между результатами анализов одной я  той 
же пробы, полученных в разных лабораториях (предел воспроизводимо
сти) при той же доверительной вероятности, не должны превышать зна
чений, указанных в табл. 5 и б.

Т а б л и ц а  5
М Г у д и ц р т  д п р т  и п и д

нкгрин, %
Предок щдегорядаста, 

Яабс.
I fp ^ e ir  n n e i ip y iw ^ ii .

моста, % ябс.

От 0,001 до 0,002 0,0005 0,0010
« 0,002 » 0,005 0,0008 0,0016
« 0,005 » 0,01 0,001 0,002

Результат окрушяюг до третьего д есятичного

(Цродаджтие см, с. 17)



(Продолжение изменениям 4 к ГОСТ 11126—88)

Т а б л и ц а  б

Массовая: дота пена 
калия, 96

Предал покоряемое™, 
96 абс.

Предал восщюнэводп- 
носяк, 96 абс.

От0,0002 до0,0005 0,0001 0,0002
« 0,0005 » 0,001 0,0003 0,0006
4 0,001 » 0,002 0,0005 0,001

Результат округляют до четвертого десятичного знака».
Пункты 3.9Д, 3.9.3. Заменить слова: «типа ВЛР-200* на «с пределом 

взвешивания 200 г»; «типа Влкт-500 или ВДР-1» на «с пределом взвеши
вания 500 и 1000 г».

Пункт 3.9.4. Третий абзац изложить в навой редакции:
«За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 

двух параллельных определений, допускаемое расхащдвние между ш то
рный (предал повторяемости) при доверительной вероятности Р  = 0,95 
не превышает 0,005 % абс.»;

дополнить абзацем (после третьего):
«Допускаемые растелился дя между результатами аналтсюв одной и той 

же пробы, полученными в разных лабораториях (предал воспроизводи
мости) при той же доверительной вероятности, не должны превышать 
0,01 Я абс*.

Plnyy.iT дИцфпрлшчпиннр. ДВННЫВ». ПуНЕГ 5. Таблица. Чиимп1РЬ«»итг- 
ху: ГОСТ 19932-74 на ГОСТ 19932-99.

(ИУСМ 32006 г.)
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