
к ГОСТ Р МЭК 61010—2—041—99 Безопасность электрических конт
рольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 
2—041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе ис
пользующим пар для обработки медицинских материалов

В каком месте Напечатано Должно быть

П р е д и с л о в и е .
Пункт 3 М ЭК 6 1 0 1 0 - 2 - 0 4 1 - % М Э К  6 1 0 1 0 - 2 - 0 4 1 - 9 5

(МУС М? 2 2003 г.)

георадарные исследования

Поправка

http://www.mosexp.ru/georadar
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294850/4294850171.htm

