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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт у сганавливает титриметрический метод 
определения йодного числа технического углерода для резиновой 
промышленности.

Йодное число характеризует поверхность технического углеро
да и обычно соответствует поверхности по адсорбции азота Одна
ко оно значительно понижено в присутствии высокого содержа
ния летучих веществ или веществ, экстрагируемых растворителя
ми: поэтому йодное число не следует рассматривать как величину 
удельной поверхности технического углерода

П р и м е ч а н и е  Дополнения и изменения допускаемые к применению в 
народном хозяйстве в комплексе с требованиями настоящего стандарта, приве
дены в приложения

2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Образец технического углерода высушивают, взвешивают и 
тщательно смешивают с отмеренным объемом стандартного раст
вора йода Смесь центрифугируют Отмеренный объем чистого 
раствора йода тигруют стандартным раствором тиосульфат? нат
рия. По величине титрования и массе образца вычисляют йодное 
число технического углерода

3. РЕАКТИВЫ

Для испытаний используют реактивы только квалификации 
ч д а , дистиллированную воду с pH от 6,5 до 7,2 (предпочтитель
но около 6,9).

П р и м е ч а н и е  Рекомендуется использовать дистиллированную воду, 
подвергнутую непосредственно перед испытанием повторной дистилляции и за
тем пропущенную через смешанный слой ионообменных материалов и мембран
ный фильтр с порами размером от 0 2 до 4 мкм

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 25699.3—90

Дистиллированную воду следует предохранять от атмосферных 
загрязнений и продуктов коррозии трубопроводов и дистиллятора. 
Особое внимание следует обращать на отбор дистиллированной 
воды. Емкости и трубки следует изготовлять из политетрафтор
этилена, олова, кварца, нержавеющей стали марки 18—8, полиэти
лена или другого материала, не поддающегося химическим воз
действиям.

3.1. К р а х м а л ь н ы й  и н д и к а т о р ,  р а с т в о р
Перемешивают 2,5 г порошкообразного водорастворимого

крахмала и 2 мг йодида ртути (II) (Hgl2) в 25 см3 воды в хими
ческом стакане вместимостью 50 см3.

Сразу добавляют при постоянном перемешивании суспензию 
крахмал/йодид ртути (II) к 1 дм3 кипящей воды и кипятят не ме
нее 10 мин для получения однородного раствора крахмала.

Охлаждают раствор до комнатной температуры, дают отсто
яться и декантируют его светлую часть в стеклянные бутыли с 
пробками (п. 4.7).

3.2. Й о д а т/й о д и д к а л и я ,  с т а н д а р т н ы й  р а с т в о р  
к о н ц е н т р а ц и и  с (V2I2) =0,039411 моль/дм3.

Высушивают достаточное количество йодата калия в сушиль
ном шкафу при температуре (125±1)°С  в течение 1 ч. Охлажда
ют в эксикаторе до температуры окружающей среды.

Растворяют 45 г йодида калия приблизительно в 200 см воды 
в мерной колбе вместимостью 1000 см3 с одной меткой.

Добавляют 1,4058 г свежевысушенного йодата калия, взвешен
ного с точностью до 0,1 мг. После растворения доводят объем во
дой до метки

3 3  Т и о с у л ь ф а т  н а т р и я ,  р а с т в о р  к о н ц е н т р а 
ц и и  с (V2Na2S20 3) =0,03941 моль/дм3

3 3.1. Приготовление
Растворяют 9,79 г пятигидрата тиосульфата натрия 

(Na2S203-5H20 ), взвешенного с точностью до 0,005 г, приблизи
тельно в 500 см3 воды в мерной колбе вместимостью 1000 см3 с
од! оч меткой

Добавляют 5 см3 пентанола (я-амилового спирта) и тщатель
но перемешивают раствор при встряхивании колбы

Доводят объем водой до метки. Раствор в колбе энергично 
встряхивают до получения однородного раствора.

3.3 2. Установление концентрации раствора
Через 24 ч устанавливают концентрацию раствора тиосульфата 

натрия раствором йодат/йодида калия (п. 3.2) следующим обра
зом: отмеряют пипеткой 25 см3 раствора йодат/йодида (п 3 2) в 
коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 3 см3 при
близительно 20% раствора серной кислоты для выделения йода и 
титруют раствором тиосулт (Ь?тя натрия до бледно-желтого цвета.
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Добавляют около 5 см3 раствора крахмала (п. 3.1) и продолжают 
титрование до тех пор, пока с последней каплей раствора тиосуль
фата натрия не произойдет обесцвечивание синей окраски раст
вора. Снимают показания бюретки с точностью до 0,01 см\

Концентрацию (Ci) раствора тиосульфата натрия, моль/дм3, 
вычисляют по формуле

^  _  25-0,03941

где V\ — об^ем  раствора тиосульфата натрия, использованный 
на титрование, см3.

П р и м е ч а н и е  Коэффициент концентрации принят 25/Ть но при жела
нии его можно привести к 1 00

3.4. Й о д ,  с т а н д а р т н ы й  т и т р о в а н н ы й  р а с т в о р  
к о н ц е н т р а ц и и  с (У2/2) =0 ,04728  моль/дм3, 9,5 ч а с т е й  й о 
д и д а  к а л и я  н а  1 ч а с т ь  й о д а

3.4.1. Приготовление
Взвешивают 57,00 г йодида калия с точностью до 0,01 г и пере

носят в мерною колбу вместимостью 1000 см3 с одной меткой.
Добавляют приблизительно 30 см3 воды для растворения. Бы ст

ро взвешивают 6,01 г йода с точностью до 0,005 г, быстро перено
сят в ту же колбу и медленно доводят объем водой до метки.

3.4.2. Установление концентрации раствора
Через 24 ч устанавливают концентрацию раствора йода по уже 

оттитрованному раствору тиосульфата натрия (п. 3.3) следующим 
образом. Для этого в коническую колбу вместимостью 250 см3 
отмеряют пипеткой точно 25 см3 неотитрованного раствора йода.

Титруют содержимое колбы предварительно оттитрованным 
раствором тиосульфата натрия После того, как желтый цвет йода 
почти исчезнет, добавляют около 1 см3 раствора крахмала (п. 3.1) 
и продолжают титрование до исчезновения синей окраски.

Концентрацию (Сг) раствора йода в моль/дм3 вычисляют по 
формуле

г  _  V~-Ci

где V2  — объем раствора тиосульфата натрия, использованный 
на титрование, см3;

Ci — определена в п. 3.3.2.
Объем дистиллированной воды в 'м \  необходимый для добав

ления к исходному раствору с целью регулирования требуемой 
концентрации, определяют по формуле

УтС2 гл

3 ~22:ч



С. 4 ГОСТ 25699.3—90

где Vз — объем раствора йода, оставшийся перед регулировани
ем, см3 (см. примечание 1);

Съ — концентрация раствора йода перед регулированием, 
моль/дм3;

Сз — требуемая концентрация раствора йода
(0,04728 моль/дм3).

Добавляют вычисленный объем дистиллированной воды к ис
ходному раствору, закрывают колбу и встряхивают для получения 
однородного раствора.

П р и м е ч а н и я
fl. Перед установлением концентрации измеряют объем раствора йода, взя- 

того от исходного раствора, чтобы оставшийся объем был известен.
2. Раствор йода должен быть оттитрован с точностью до 0,00005 моль/дм3, 

г. е концентрация должна быть в пределах 0,04723—0,04733 моль/дм3
3 Все реактивы до использования должны храниться в темном месте в бу

тылях желтого стекла с пробками (п. 4.8)
Растворы йода и тиосульфата натрия следует приготовить заранее, устано

вить концентрацию и хранить при температуре (23±2)°С  или (27±2)°С  (см. 
также разд. б).

4 Титрованный раствор йода следует вылить, если его концентрация отли
чается от установленной более чем на 0,0004 моль/дм3.

4. АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура, а также указанная в 
пп. 4.1—4.11:

4.1. Аналитические весы с точностью взвешивания 0,1 мг.
4.2. Сушильный шкаф, предпочтительно гравитационно-конвек

ционного типа, отрегулированный на температуру (125±1)°С.
4.3. Сушильный шкаф, предпочтительно гравитационно-конвек

ционного типа, отрегулированный на температуру (105±2)°С.
4.4. Мерные колбы вместимостью 1000 см3 с пробками, с одной 

меткой, с допуском 0,20 см3.
4.5. Мерные пипетки высокой точности вместимостью (20± 

±0,015) и (25±0,02) см3.
4.6. Бюретки высокой точности вместимостью (25±0,025) и 

(50± 0,04) см3.
П р и м е ч а н и е .  Бюретки и пипетки высокой точности должны быть 

откалиброваны с точностью до 0,01 см3 дистиллированной водой. При необхо
димости проводят корректировку на температуру, чтобы при любом объеме их 
фактическая вместимость измерялась с точностью до 0,01 см3. Фактический объ
ем — это отсчитанный объем плюс (или минус) калибровочная корректировка 
при этом объеме. Для очень точного определения объема (см. пп. 7.2, 7.4 и 7.6), 
рекомендуется, чтобы пипетки вместимостью 20 см3 и 25 см3 имели калибро
вочную корректировку той же величины и знака

4.7. Бутыли желтого стекла вместимостью 250 и 500 см3 со 
стеклянными притертыми пробками.

4.8. Бутыли из темного стекла вместимостью 1 дм3 с притерты
ми пробками.
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4.9. Пробирки для центрифугирования вместимостью 50 см3 с 
завинчивающимися крышками и полиэтиленовыми вкладышами.

П р и м е ч а н и е  Не допускается использовать корковые, резиновые или 
алюминиевые пробки

4.10. Механический встряхиватель, с частотой приблизительно 
240 колебаний в минуту.

4.11. Центрифуга с частотой вращения более 1000 мин"1.

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА

Высушивают необходимое количество образца технического 
углерода в течение 1 ч при температуре (105±2)°С или Ц25.± 
±1)°С в соответствии с ГОСТ 25699.7. Охлаждают в эксикаторе 
до температуры окружающей среды. Высушенный образец хранят 
в эксикаторе до начала испытания.

П р и м е ч а н и е  Не следует разрушать гранулы технического углерод. 
При необходимости негранулированный технический углерод перед сушкой мож
но уплотнить

6. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ

Предпочтительно испытание следует проводить в помещении, 
имеющем температуру (23±2)°С при относительной втажности 
(50±5)%  или (27±2)°С при относительной влажности (65±5)°/о.

Рекомендуется реактивы и аппаратуру перед испытанием вы
держать при постоянной температуре в том же помещении не ме
нее нескольких часов.

В гомещении для испытаний не должно содержаться дымов 
или паров, загрязняющих реактивы и оборудование для испыта
ний и изменяющих результаты.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

7.1. В присутствии осушающего агента в пробирке для центри
фугирования (п. 4.9) как можно быстрее взвешивают с точностью 
до О,1 мг следующие испытуемые пробы высушенного техническо
го углерода:

0,500 г технического углерода с йодным числом не более 135;
0,250 г технического углерода с йодным числом более 135, но 

не более 500;
0,125 г технического углерода с йодным числом более 500.

П р и м е ч а н и е  Если йодное число близко к 135 или 500 то массу про
бы техническою углерода можно выбрать на основе принятой классификации 
данной марки В этом случае принятая классификация также до. жна бъ ть 
включена в протокот испытаний (разд 9 п 4)
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Закрывают пробирку для центрифугирования крышкой до мо
мента добавления раствора йода.

7.2. Используя мерную пипетку высокой точности (п. 4 5), до
бавляют точно 25 см раствора йода (п. 3 4) в пробирку для цент
рифугирования, содержащую испытуемую пробу технического уг
лерода, и сразу закрывают крышкой. Устанавливают пробирку 
для центрифугирования в держатель механического встряхивателя 
(л. 4.10). Встряхивают смесь йод/технический углерод в течение 
1 мин с частотой 240 колебаний в минуту.

7.3. Сразу после встряхивания центрифугирует с частотой вра
щения более 1000 мин-1 гранулированный технический углерод в 
течение 1 мин, негранулированный — 3 мин, считая время с мо
мента, когда частота вращения центрифуги достигнет 1000 мин-1.

Г о н  м еч  а ни с Пробирки для центрифугирования держат закрытыми до 
удаления раствора

7.4. Сразу после центрифугирования раствор йода полностью 
декантируют одним плавным движением в химический стакан вме
стимостью 50 см3, оставляя испытуемую пробу технического угле
рода на дне пробирки для центрифугирования. Сразу после де
кантирования, используя пипетку высокой точности (п. 4.5), пе
реносят точно 20 см3 раствора в коническую колбу вместимостью 
250 см3.

Можно отобрать пипеткой 20 см3 раствора йода непосредствен
но из пробирки для центрифугирования без взмучивания техни
ческого углерода.

7.5. Используя бюретку высокой точности (п. 4.6), титруют 
раствор йода раствором тиосульфата натрия (п. 3.3) до бледно- 
желтого цвета. Добавляют приблизительно 5 см3 раствора крах
мального индикатора (п. 3.1) и продолжают титрование до тех 
пор, пока с последней каплей раствора тиосульфата натрия не 
произойдет обесцвечивание синей окраски раствора. Снимают по
казания бюретки с точностью до 0,01 см3.

7.6. Проводят контрольный опыт с 25 см3 раствора йода( п. 3.4)
и после встряхивания и центрифугирования выливают раствор в 
химический стакан, из которого отбирают для титрования 20,00 см3 
или отбирают пипеткой непосредственно из пробирки, в соответ
ствии с п. 7.4 .

8. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

"Вычисляют йодное число I в миллиграммах йода на 1 г техни
ческого углерода с точностью до 0,1 мг/г по формуле

4 чп т
2Х
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где V4 — объем раствора тиосульфата натрия, необходимый для 
титрования раствора йода в контрольном опыте, см3;

V— объем раствора тиосульфата натрия, необходимый для 
титрования раствора йода, в опыте с испытуемой про
бой технического углерода, см3;

Сх — концентрация раствора тиосульфат натрия, рассчитан
ная по п. 3.3.2, моль/дм3;

т — масса испытуемой пробы технического углерода, г.
П р и м е ч а н и е  При ч т о  ьзовании 0,5 г технического углерода формула 

имеет вид / =  (К4— Уъ) *X' 12,5, где ^  — коэффициент концентрации (см. п. 3.3Й2).

9. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен включать следующие данные:
1) ссылку на настоящий стандарт;
2) полную характеристику образца;
3) условия испытания;
4) массу используемой пробы для испьпания;
5 ) полученные результаты;
8 ) используемую температуру сушки.
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С 8 ГОСТ 25699 3—90

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Л >вкг 3 J  (дополнительные пункты)
3 1 1 Крахмал водорастворимый порошкообразныи по ГОСТ 101 о 
3 1 2 Ртути йодид
3 1 3  Доп>скается использовать свежепр* готов тенныи крахадат*нын ж ы  

катор без йодида рт>ти
Пункт 3 2 (дополнительные пункты)
3 2 1 Калия йодад по ГОСТ 4202 
3 2 2  Калия иоднд по ТУ 6 —09— 3909 
Пункт 3 3 1 (дополнительные пункты)
3 3 11 Натрия тиосу шфат 5 водный по ГОСТ 27008 
3 3 12  Пентанол 1 по ТУ 6—09—3467
Пункт 3 3 2  Иск почить слова «Снимают показания с точности? до- 

001 см3»
Пункт 3 3  2 (дополнительные пункты)
3 3 2  1 Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 20%
3 3 2 2 Допускается определять концентрацию тиосульфата натрия р* ст 

вору бихромата калия с концентрацией с (72К2СГ2О7) = '6,1 моль/дм3.
Пункт 3 4 1 (дополнительный пункт)
3 4  11 Иод кристаллический по ГОСТ 4159
Пункт 3 4 2 Третий абзац Заменить значение 1 на 5 см3
Примечание 3
«3 Все реактивы до использования должны храниться в темном месте а 

бутылках темного стекла с пробками (п 4 8)
Растворы иода и тиосульфата натрия следует приготовить заранее * 

повить их концентрацию и хранить при 20—26°С не более 10 с>т Д опуск je 
использовать раствор йода свыше 10 сут, если его концентрация находится в 
пределах 0 04723— 0 04733»

Примечание 4 доп\скается не применять 
Раздел 4

4 Аппаратура и материалы

4 1 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 2П 04 2 го 1ла i " 
ности с наибольшим пределом взвешивания 200 г

4 2  Шкаф сушильный по ОСТ 16 0 8Ю1 397, отрегучированный н? (125 * 2) С 
4 3 Шкаф сушильный по ТУ 25 02 210718, отрегулированный на (105н 9 (
4 4 Колба 1 (2 )— 1000 по ГОС1 1770
4 5  Пипетки 2— 1(2)—5, 2— 1 (2 )— 10 2 -  1 (2 )—20, 2— 1(2)—25 п ) ГО ГТ 

20292
4 6 Бюретки 1(2 )—2—25, 1 (3 )—2—50 по ГОСТ 20292
4 7 Бутыли из темного стекла вместимостью 250, 500 и 1000 см3 с отпили 

фованными пробками по ОСТ 6—09— 108
4 8 Пробирки для центрифугирования вместимостью 50 см3 с авш чиваю 

щимися крышками и полиэтиленовыми вктадышами
П р и м е ч а н и е  Не допускается использовать корковые резинтвыь 1г и  

а поминиевые пробки
4 С Аппарат д ш встряхивания по ТУ 38 44810256 
4 10 Центрифуга с частотой вращения не к с нее 1000 мин" 1
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4 11 Секундомер по ГОСТ 5072
4 12 Воронка В 75—80(110) по ГОСТ 25330
4 13 Колбы Кн-1—50, 1— 100, 1 -2 5 0  по ГОСТ 25336
4 14 Ложка 1(2) по ГОСТ 9147
4 15 Палочка стеклянная
4 16 Стаканы В 1—50, В 1— 1000 по ГОСТ 25336
4 I f .  Стаканчик СН-60/14 по ГОСТ 25336 или бюкса диаметром 58 мм вы

сотой 50 мм с крышкой.
4 18 Эксикатор по ГОСТ 25336. заполненный твердым осушителем.
4 19 Отраслевые стандартные образцы свойств технического углерода ОСО 

№ 46(П 514), ОСО № 4 7 (П 234), ОСО Ня 48(П 245), ОСО № 49(Г1324), утверж
денные в установленном порядке

Раздел 5 (дополнительное примечание)
П р и м е ч а н и я  Для испытания берут 3—5 г технического тглерода и 

тщательно перемешивают
Раздел 7

7. Проведение испытания

Пробу высушенного технического углерода массой 0,4900—0,5100 г поме 
щают в колбу вместимостью 100 cmj , приливают 25 с\Г раствора йода, колб> 
сраз" закрывают, смесь раствора i ода с техническим >глероцом встряхивают 
на аппарате в течение 3 мин и центрифугируют в пробирке в течение 3 мин, 
отсчитывая время с момента \становления частоты вращения центрифуги 
1000 млн-1

После центрифугирования полностью декантируют раствор йода одним 
плавным движением в стакан вместимостью 50 см3, оставляя пробу техничес
кого углерода на дне пробирки, отбирают 29 см3 раствора йода, помещают в 
колбу вместимостью 100 см3, титруют раствором тиосульфата натрия до бледно- 
желтого цвета, добавляют 5 см3 раствора крахмального индикатора и продол
жают титрование до исчезновения голубого цвета при добавлении последней 
капли раствора тиосульфата натрия.

Аналогично проводят контрольный опыт без технического углерода 
Допускается отбирать 20 см3 раствора йода непосредственно из пробирки 

центрифуги без взмучизания технического углерода
Допускается фильтровать щепензию с помощью бумажного фичьтра и от

бирать 10 см3 фильтрата для титрования 
Раздел 8

8. Обработка результатов испытания

8Л. Йодное число (/) в граммах на килограмм вычисляют по формуле

/=126,9-(Г4— V ) А ’25--,
т- Ve

где У4— объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование 
йода в контрольном опыте, см3;

Vs — объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование 
йода в опыте с пробой технического углерода, см3,

Cj — концентрация раствора тиосульфата натрия, молъ/дм3, 
т — масса пробы технического углерода, г,
VG — объем раствора йода, отобранный для титрования, см3 

8 2 За резулт тат испытания принимают среднее арифметическое результа 
тон двух параллельных определений, полученных одним исполнителем, абсолют
ное расхождение между которыми не превышает 1,0 г/кг Результат испытания 
записывают с точностью до целого числа
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Наибольшее среднее квадратическое отклонение с пшаинои составляющей 
погрешности испытания равно ±2 ,4  г/кг при доверительной вероятности 
Р =  0,95

При сопоставлении результатов испытаний в разных лабораториях ре
зультаты считают достоверными, если допускаемое расхождение между ними 
не превышает 4 г/кг

Правильность выполнения испытания контролируют ид отраслевым стан
дартным образцам в соответствии с инструкцией по применению

Раздел 9 стандарта допускается не применять.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической и неф
теперерабатывающей промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. В. Орехов, канд течь наук; Л. Г. Машнева; Н. А. Царева; 
П. И. Червяков, канд хим наук, Н. М. Богуславская

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государавечного комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 27.07.90 № 2301

3. Срок первой проверки — 1995 г., периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 2129—89 в части разд. 2

5. Стандарт полностью соответствует международному стандар
ту И СО 1304—85 

О. ВЗАМЕН ГОСТ 25699.3—83

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссьпка

Номер раздела и пункта 
приложения

ГОСТ 25699 7—90 
ГОСТ 1770—74 
ГОСТ 4159—79 
ГОСТ 4202—75 
I ОСТ 4204—77 
ТОСТ 5D72—79 
ГОСТ 9147—80 
IOCT К0И63-76 
I ОСТ 20292—74 
ГОСТ 24104—88 
ГОСТ 25336—82

5
44
3 1 1
32 1 
3 3 2  1 
4П
4 14
3 1 1
4 5, 4 6 
4 1
4 12 4 13, 4 16, 
4 17, 4 18
33 1 1 
4 7
4 2
33  1 2 
3 2 3
4 3  
4 9

ГОСТ 27068—86
ОСТ 6 - 0 9 - 1 0 8 —85 
ОСТ 16 0 301 397—87 
ТУ 6—09—3467—79 

6—09—3909—88 
ТЪ 25—02 210718—78 
Т^ 38 44810256—89
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