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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Вибрация

МЕТОДЫ  КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ И УДАРА  

Часть 31

Определение коэф ф ициента поперечного преобразования

Mechanical vibration. Methods for the calibration of vibration and shock transducers. Part 31. Testing of transverse
vibration sensitivity

Дата введения — 2014 — 11 — 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к методам определения коэффициента попе
речного преобразования преобразователей прямолинейной вибрации -  датчиков скорости и ускоре
ния (акселерометров).

Коэффициент поперечного преобразования измеряется для плоскости, перпендикулярной оси 
чувствительности преобразователя (см. приложение А). Поскольку отклик преобразователя на возбу
ждение в данной плоскости зависит от направления возбуждения, в качестве коэффициента попереч
ного преобразования заявляют его значение в направлении максимального отклика. На основании 
полученного значения коэффициента поперечного преобразования может быть рассчитан относи
тельный коэффициент поперечного преобразования как отношение указанной величины к коэффици
енту преобразования преобразователя.

Методы, устанавливаемые настоящим стандартом, не предполагают демонтаж калибруемого 
преобразователя и его повторные установки в ходе калибровки, что позволяет устранить источники 
неопределенности, связанные с этими процессами. Калибровка может быть осуществлена с приме
нением вибровозбудителей, создающих вибрацию в одном, двух или трех направлениях. Применение 
трехкомпонентных вибровозбудителей, возбуждающих прямолинейную вибрацию стремя степенями 
свободы, позволяет одновременно определять коэффициенты преобразования и поперечного преоб
разования преобразователя.

Примечание -  Для изгибных акселерометров коэффициенты поперечного преобразования, измерен
ные при отсутствии вибрации в направлении оси чувствительности (когда чувствительный элемент практически 
неподвижен) и при ее наличии (когда чувствительный элемент совершает изгибные колебания), могут значи
тельно отличаться друг от друга.

Настоящий стандарт распространяется на калибровку в диапазоне частот от 1 Гц до 5 кГц в 
динамическом диапазоне ускорения от 1 до 1000 м/с2 (в зависимости от частоты) и в динамическом 
диапазоне скорости от 1 мм/с до 1 м/с (в зависимости от частоты), однако для охвата полного диапа
зона частот и диапазона изменения ускорения (скорости) могут потребоваться разные методы и раз
ные средства измерений.

Калибровка выполняется либо методом сравнения с эталонным преобразователем, либо с 
использованием лазерного интерферометра.

Расширенная неопределенность измерения коэффициента поперечного преобразования, вы
ражаемая в виде доли (в процентах) коэффициента преобразования, не должна превышать 0,1 % 
(при коэффициенте охвата к  =  2 ) .

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для 
датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного документа. Для недатирован
ной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

Издание официальное
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ISO 266, Acoustics -  Preferred frequencies (Акустика. Предпочтительные ряды частот)
ISO 16063-1:1998, Methods for the calibration of vibration and shock transducers -  Part 1: Basic 

concepts (Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 1. Основные положения)

3 Неопределенность измерения

Расширенная неопределенность 0,1 % (см. раздел 1), например для коэффициента попереч
ного преобразования 1 %, означает что значение измеряемой величины можно принять находящимся 
в пределах от 0,9 % до 1,1 %.

Пользователям настоящего стандарта следует самостоятельно оценить неопределенность 
измерения согласно ISO 16063-1:1998 (приложение А) при определении коэффициента поперечного 
преобразования и представить ее в виде расширенной неопределенности с коэффициентом охвата 2 
или в виде интервала охвата с вероятностью охвата 95 %. Ответственность за результат оценивания 
неопределенности измерения при калибровке лежит на испытательной лаборатории (пользователе 
стандарта).

4 Определение коэффициента поперечного преобразования с 
использованием однокомпонентного вибровозбудителя

4.1 Испытательное оборудование
Испытательная установка представляет собой однокомпонентный вибровозбудитель со спе

циальным приспособлением для крепления калибруемого преобразователя таким образом, чтобы его 
ось чувствительности лежала в плоскости, перпендикулярной к направлению движения стола вибро
возбудителя (на рисунке 1 обозначенное как ось z ). Приспособление для крепления должно обеспе
чивать возможность поворота (желательно непрерывного) калибруемого преобразователя с измене
нием направления его оси чувствительности в пределах по крайней мере 180°. Пример такого при
способления в форме восьмиугольника [5] показан на рисунке 1. Другим возможным решением явля
ется использование электродинамического длинноходового вибровозбудителя совместно с поворот
ным столом, управляемым шаговым двигателем (см. раздел 5).

Амплитуда поперечного ускорения приспособления для крепления, обусловленного попереч
ным движением вибровозбудителя, должна быть менее 1 % амплитуды ускорения в направлении z 
на каждой частоте калибровки. Это требование должно быть ужесточено (например, до 0,2 % на каж
дой частоте калибровки), если относительный коэффициент поперечного преобразования калибруе
мого преобразователя не превышает 2 %. Для проверки соблюдения указанного требования необхо
димо перед калибровкой провести измерение поперечной вибрации, создаваемой вибрационной ус
тановкой в сборе (т. е. вибровозбудителем с установленным приспособлением для крепления) с на
грузкой, близкой по форме и массе к калибруемому преобразователю, или контролировать эту вибра
цию во время калибровки.

Требования к средствам измерения входного и выходного сигналов калибруемого преобразо
вателя установлены в разделе 8.
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1 -  винт для изменения положения восьмиугольного приспособления для крепления калибруемого 
преобразователя; 2 -  калибруемый преобразователь; 3 -  приспособление для крепления калибруемого 

преобразователя; 4 -  эталонный преобразователь; 5 -  стол вибровозбудителя (вибростол)

Рисунок 1 -  Пример приспособления для крепления калибруемого преобразователя

Диапазон частот испытаний обычно составляет от 1 Гц до 5 кГц в зависимости от рабочего 
диапазона частот вибровозбудителя и от суммы масс приспособления для крепления и калибруемого 
преобразователя. Диапазон амплитуд ускорения -  от 1 до 200 м/с2.

4.2 Метод

4.2.1 Процедура калибровки
Возбуждая вибрацию вдоль оси чувствительности калибруемого преобразователя на опорных 

амплитуде и частоте, определяют его коэффициент преобразования SN (далее, для краткости, S).
Возбуждая вибрацию в направлении, перпендикулярном к оси чувствительности, при различных на
правлениях оси чувствительности, определяют значения коэффициента поперечного преобразования 
ST как функцию частоты.

В протоколе калибровки указывают максимальное и минимальное значения коэффициента 
поперечного преобразования на каждой частоте калибровки или в виде функции частоты.

4.2.2 Представление результатов калибровки
Рассчитывают коэффициент поперечного преобразования ST калибруемого преобразователя 

по формуле

S. "  , (1)

где йои1 -  амплитуда выходного сигнала преобразователя;

ат -  амплитуда ускорения, создаваемого вибровозбудителем.
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Относительный коэффициент поперечного преобразования S * , в процентах, рассчитывают
по формуле

(2)

где S -  коэффициент преобразования преобразователя.

5 Определение коэффициента поперечного преобразования с 
использованием вибровозбудителя с поворотным столом

5.1 Испытательное оборудование

5.1.1 Общие положения
Испытательная установка включает в себя однокомпонентный вибровозбудитель и поворот-

примечание -  Некоторые изготовители акселерометров с целью удовлетворить требованиям [6] 
применяют испытательную установку, подобную изображенной на рисунке 2 (подробнее -  в [7]), которая в даль
нейшем рассматривается в качестве примера.

В испытательной установке, изображенной на рисунке 2, кривошип приводится в движение с 
постоянной угловой скоростью со с помощью электродвигателя и зубчатой ременной передачи. Ша
тун перемещает каретку, движение которой ограничено двумя стержнями с бронзовыми втулками. На 
каретке находится поворотный стол, управляемый шаговым двигателем. Каретка движется с частотой 
приблизительно 12 Гц и с полным ходом (размахом перемещения) 25,4 мм, что соответствует сред
неквадратичному значению ускорения 51 м/с2.

1 -  вращающийся диск; 2 -  шатун; 3 -  поворотный стол, управляемый шаговым двигателем; 4 -  скользящая или 
воздушная опора; 5 -  калибруемый преобразователь; Cl(t) -  ускорение; СО] -  угловая частота

Калибруемый акселерометр закрепляют, например, в резьбовом отверстии, высверленном в 
центре поворотного стола. При измерении коэффициента поперечного преобразования акселерометр 
устанавливают таким образом, чтобы его ось чувствительности была перпендикулярна направлению 
движения каретки. При измерении коэффициента преобразования для установки акселерометра, при 
которой ось чувствительности совпадает с направлением движения каретки, применяют специальный 
адаптер. Коэффициент преобразования определяют на той же частоте, что и коэффициент попереч
ного преобразования. При определении коэффициента поперечного преобразования акселерометр 
устанавливают так, чтобы его ось чувствительности была перпендикулярна направлению движения, и 
поворачивают вокруг оси чувствительности под различными углами для определения зависимости

ный стол.

3

1 5

Рисунок 2 -  Пример виброустановки с поворотным столом

4
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коэффициента поперечного преобразования от угла поворота (см. рисунок 3). Время полного оборота 
акселерометра вокруг оси чувствительности может быть от 30 до 120 с в зависимости от разрешения 
по углу поворота (высокое разрешение особенно важно в направлении, соответствующем наимень
шему значению коэффициента поперечного преобразования).

1 -  согласующий усилитель (усилитель заряда); 2 -  фильтр; 3 -  цифровой вольтметр; 4 -  датчик углового 
положения (А); 5 -  каретка; 6 -  калибруемый преобразователь, закрепленный на поворотном столе; 7 -  датчик 
углового положения (В); 8 -  контроллер углового положения для датчиков 4 и 7; 9 -  шаговый двигатель; 10 -  

контроллер; 11 -процессор; 12-привод; 13 -двигатель переменного тока; 14 -  панель управления поворотным
столом

Рисунок 3 -  Пример блок-схемы системы преобразования сигнала и сбора данных

Возбуждаемую вибрацию рекомендуется постоянно или периодически контролировать с по
мощью установленного на каретке акселерометра, ось чувствительности которого совпадает с на
правлением движения каретки. Двойное интегрирование выходного сигнала акселерометра позволя
ет получить сигнал перемещения и, следовательно, определить полный ход каретки, который должен 
совпасть с заданным значением (например, 25,4 мм).

Калибровку на вибровозбудителе с поворотным столом обычно проводят на фиксированной 
частоте (в диапазоне от 5 до 15 Гц) с фиксированным размахом перемещения (обычно 25,4 мм).

5.1.2 Вибровозбудитель
В примере, приведенном в 5.1.1, основными элементами вибровозбудителя являются трех

фазный синхронный двигатель переменного тока и кривошипно-ползунный механизм, который приво
дит в движение каретку с поворотным столом и закрепленным на нем калибруемым преобразовате
лем. Движением поворотного стола управляет шаговый двигатель. При использовании переменного 
тока с частотой 50 Гц и четырехполюсного двигателя синхронная частота вращения п равна 1500 
мин'1.

П рим ечание -  Использование трехфазного четырехполюсного синхронного двигателя не является 
обязательным. Для упрощения конструкции вибровозбудителя можно использовать специальный однофазовый 
двигатель с последовательным возбуждением, работающий синхронно с частотой сети.

5.1.3 Система преобразования сигнала и сбора данны х
Как правило, выходной сигнал испытуемого преобразователя требует соответствующего пре-
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образования, включая усиление и фильтрацию. В состав средств обработки сигнала могут входить 
источник питания, усилитель заряда или напряжения и узкополосный аналоговый полосовой фильтр, 
который может представлять собой комбинацию фильтров верхних и нижних частот. Фильтрованный 
сигнал подается на цифровой вольтметр, соединенный с компьютером через соответствующий ин
терфейс. Пример блок-схемы системы преобразования сигнала и сбора данных показан на рисунке 3.

5.2 Процедура калибровки
Калибруемый преобразователь закрепляют на вибрационной установке таким образом, чтобы 

возбуждаемая вибрация в плоскости, перпендикулярной к оси чувствительности преобразователя, 
была по крайней мере в 100 раз больше вибрации в направлении этой оси. Частота и амплитуда воз
буждаемой вибрации должны быть в пределах номинальных диапазонов частот и амплитуд преобра
зователя. Поворачивая калибруемый преобразователь вокруг оси чувствительности, определяют на
правления, в которых значение коэффициента поперечного преобразования достигает максимума и 
минимума, а также коэффициент поперечного преобразования в направлении, где его значение мак
симально.

Примечание -  Обычно наиболее важными параметрами являются значение коэффициента попереч
ного преобразования (максимальное) и направление, в котором этот коэффициент минимален.

5.3 Представление результатов калибровки
Амплитуду выходного сигнала калибруемого преобразователя, полученного при возбуждении 

вибрации в направлении, в котором коэффициент поперечного преобразования максимален, пред
ставляют в процентах от амплитуды выходного сигнала, который был бы получен при возбуждении 
той же вибрации в направлении оси чувствительности преобразователя (см. [7]).

Подробнее представление результатов калибровки рассмотрено в 4.2.2 и в приложении А.

6 Определение коэффициента поперечного преобразования с 
использованием двух вибровозбудителей

6.1 Испытательное оборудование
Испытательная установка включает в себя, как минимум, два вибровозбудителя для возбуж

дения вибрации в плоскости (.X Y ); два эталонных акселерометра, оси чувствительности которых на
правлены вдоль осей X  и Y ; усилитель мощности и автоматизированную систему управления и 
сбора данных. Два возможных варианта испытательной установки показаны на рисунках 4 (см. [8]) и 5 
(см. [9]). Обе установки обеспечивают возможность воспроизведения вибрации в любом направлении 
в плоскости (.АХ) при фиксированном положении калибруемого преобразователя. Этим данный ме
тод отличается от изложенного в разделе 4, согласно которому, наоборот, вибрация возбуждается в 
фиксированном направлении, а калибруемый преобразователь поворачивают под разными углами 
для определения направления, в котором его коэффициент поперечного преобразования максима
лен.

В испытательной установке, показанной на рисунке 4, возбуждение передается через цилинд
рический стержень, закрепленный на массивном основании. Калибруемый преобразователь устанав
ливают на свободном конце стержня таким образом, чтобы его ось чувствительности совпадала с 
осью стержня. Вибрация стержня, преимущественно на собственной частоте первой моды изгибных 
колебаний, возбуждается с помощью двух присоединенных пьезоэлектрических обратимых преобра
зователей. Создаваемые при этом резонансные колебания характеризуются большой амплитудой и 
малым коэффициентом гармоник.

Примечание -  Высокая жесткость стержня в осевом направлении позволяет избежать передачи виб
рации вдоль оси чувствительности калибруемого преобразователя. Однако совершаемые при изгибных колеба
ниях стержня небольшие угловые колебания его свободного конца приводят к появлению центростремительного 
ускорения в направлении оси чувствительности. Если конец стержня движется по окружности, то существует 
постоянное центростремительное ускорение, направленное к центру этой окружности. При незначительном от
клонении траектории конца стержня от окружности такое ускорение будет почти постоянным. Кроме того, с угло
выми колебаниями конца стержня связаны небольшие угловые ускорения относительно осей X и У на частоте 
возбуждаемой вибрации.
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1 -  эталонный акселерометр (ось X ); 2 -  эталонный акселерометр (ось У ); 3 -  калибруемый преобразователь;
4 -  направление возбуждаемой вибрации; 5 -  устройство согласования сигнала; 6 -  процессор с аналоговым 

выходом; 7 -  усилитель мощности; 8 -  пьезоэлектрический вибровозбудитель (ось X ); 9 -  пьезоэлектрический
вибровозбудитель (ось У )

Рисунок 4 -  Испытательная установка с двумя вибровозбудителями (пример 1)

7



ГОСТ ISO 16063-31-2013

1 -  эталонный акселерометр (ось X  ); 2 -  эталонный акселерометр (ось У  ); 3 -  калибруемый преобразователь;
4 -  воздушная опора; 5 -  плоскость (JlF ); 6 -  устройство согласования сигнала; 7 -  процессор с аналоговым

выходом; 8 -  усилитель мощности;
9 -вибровозбудитель (ось X  ); 10 -  вибровозбудитель (ось У  ); 11 -  рама 

Рисунок 5 -  Испытательная установка с двумя вибровозбудителями (пример 2)

В испытательной установке, показанной на рисунке 5, возбуждение передается через плиту, 
возможные перемещения которой ограничены плоскостью (-АТ) посредством воздушных опор. Ка
либруемый преобразователь устанавливают на плиту таким образам, чтобы его ось чувствительности 
(ось Z ) была перпендикулярна поверхности плиты. Вибрацию плиты обеспечивают два или более 
вибровозбудителей. Применяемые для соединения вибровозбудителей с плитой приспособления 
должны обеспечить минимальное вращательное движение плиты вокруг оси Z .

В обеих испытательных установках на монтажных блоках в непосредственной близости от ка
либруемых преобразователей закреплены по два эталонных акселерометра малых размеров, оси 
чувствительности которых лежат в плоскости возбуждаемой вибрации (см. рисунки 4 и 5). В испыта
тельной установке со стержнем управляющие сигналы вибровозбудителей регулируются таким обра
зом, чтобы получить нужную траекторию движения конца стержня.
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Если колебания, возбуждаемые двумя вибровозбудителями, совпадают по фазе, то, регули
руя отношение амплитуд вибрации, можно получить прямолинейное движение калибруемого преоб
разователя в любом направлении в плоскости (А Т ). Измерения коэффициента поперечного преоб
разования выполняют для разных направлений в этой плоскости.

При возбуждении колебаний со сдвигом фаз 90° точка крепления калибруемого преобразова
теля может двигаться по окружности, а вектор центростремительного ускорения будет совершать 
один оборот вокруг оси калибруемого преобразователя за период колебаний. Амплитуду и фазу вы
ходного сигнала калибруемого преобразователя анализируют и сравнивают с амплитудой и фазой 
сигналов с эталонных акселерометров. Коэффициент поперечного преобразования будет равен от
ношению выходного сигнала калибруемого преобразователя к ускорению на его входе, а изменение 
фазы выходного сигнала будет соответствовать изменению направления центростремительного ус
корения, т. е. направления измерения этого коэффициента.

Частота резонансных колебаний стержня находится обычно в диапазоне от 350 до 500 Гц и 
зависит от массы крепежного приспособления и испытуемого преобразователя. Амплитуды воспроиз
водимого ускорения находятся в диапазоне от 10 до 200 м/с2.

Для установки с плоской плитой и двумя или более вибровозбудителями характерны сле
дующие диапазоны: от 5 до 100 Гц по частоте, от 10 до 200 м/с2 по ускорению и от 1 до 10 мм по пе
ремещению.

6.2 Метод калибровки и представление результатов
Суть метода может быть пояснена на примере испытательной установки, изображенной на 

рисунке 4. Система управления обеспечивает возбуждение круговой вибрации конца стержня в плос
кости (X Y )  с составляющими ускорения (измеряемыми эталонными акселерометрами)

а х  ( /)  =  а х  s in(2;r f  t) , (3)

a Y ( /)  =  a Y cos(2ж f  t), (4)

где a x (t) -  составляющая ускорения вдоль оси X  ;

а х -  амплитуда составляющей ускорения вдоль оси X

a Y (t) -  составляющая ускорения вдоль оси У ;

a Y -  амплитуда составляющей ускорения вдоль оси У ;
/  -  частота возбуждаемой вибрации;
/ -  время.
Чтобы траектория конца стержня представляла собой окружность, необходимо соблюдение 

условия а х  =  a Y. При несоблюдении указанного условия вибрация конца стержня будет эллиптиче
ской.

Входными сигналами системы управления будут выходные сигналы калибруемого преобразо
вателя и эталонных акселерометров.

Модуль a (t) и угол /?(/) вектора ускорения а , возбуждаемого в поперечной плоскости (Х У ) 
в момент времени t , могут быть определены по формулам:

a (t) =  yjax  (t) +  a Y ( /)  , (5)

/? (/)  =  tan ДУ(0
a x (t)

(6)

Максимальное значение коэффициента поперечного преобразования S Tma калибруемого 

преобразователя будет равно максимуму отношения его выходного сигнала u out(t) к ускорению а (/):

=  m ax
UquM )

a if)
(7)
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Амплитуда выходного сигнала u out{i) , обусловленная поперечной вибрацией, будет мала, 

если мал коэффициент преобразования SN калибруемого преобразователя (как это имеет место,
например, для ударных акселерометров). В этом случае разрешение по амплитуде можно улучшить 
применением к выходным сигналам калибруемого преобразователя и эталонных акселерометров ме
тода синус-аппроксимации (см. [2]) или быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Спектральные составляющие указанных сигналов на угловой частоте возбуждения 
а>2 =  27tf представляют собой комплексные величины:

Ax {jco2) = FFT\ax {t) L2;

A U ^ i ) = FFT\aY{t)\a2- 

Uout(jco2) = FFT\uonl{t) \ h .

(8)

(9)

(10)

Составляющие выходного сигнала, синфазные с выходного сигнала эталонных акселеромет
ров, можно рассчитать по формулам:

(
U v = Re

А * \
o u t  I л

V \А х\J
(11)

UY = Re
а :

o u t  I л

V \A r\J
(12)

где символ Re( ) обозначает действительную часть выражения в скобках, а |Д  | и А* -  модуль век

тора At и сопряженный к нему вектор соответственно.

Тогда составляющие коэффициента поперечного преобразования по осям X  и У можно оп
ределить как

SX

Sr
| Аг

(13)

(14)

Максимальное значение коэффициента поперечного преобразования STmax 
направлении которого этот коэффициент максимален, вычисляют по формулам:

ах =  ‘ \ [ ^ Л
+ С2

JX,max ' 0 7 , m a x  ’

И У°Л Р ттах - В

(15)

Рт
S ,1\тах (16)

Угол /?rmin , в направлении которого коэффициент поперечного преобразования минимален, 
вычисляют по формуле

Рт ,min = Рт ,шах
л

(17)
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7 Определение коэффициента поперечного преобразования с исполь
зованием трехкомпонентного вибровозбудителя

Испытательная установка состоит из трех отдельных вибровозбудителей для возбуждения 
вибрации в направлениях X  , Y и Z  , а также устройства сочленения. Это позволяет помимо вибра
ции в поперечной плоскости (.X Y ) возбуждать вибрацию в направлении Z  с целью воспроизведения 
типичных условий применения калибруемого преобразователя.

Изображенный на рисунке 6 трехкомпонентный вибровозбудитель (см. [10] и [11]) включает в 
себя три электродинамических вибровозбудителя, создающих поступательное движение, и устройст
во сочленения в виде гидростатического подшипника. Это обеспечивает возможность независимого 
управления амплитудой и частотой возбуждения по всем трем направлениям ( X  , Y и Z  ).

В состав испытательной установки входит также измерительная система, позволяющая одно
временно измерять ускорения в направлениях X  , Y и Z и выходной сигнал калибруемого преобра
зователя.

В [10] и [11] приведены примеры реализаций трех разных способов измерения вибрации с 
помощью:

-  трехкомпонентного акселерометра (рисунок 6);
-  трех лазерных интерферометров (рисунок 7);
-  трехкомпонентного лазерного виброметра (рисунок 8).
Измерение выходного и входного сигналов калибруемого преобразователя -  в соответствии с 

разделом 8.
Диапазон частот калибровки составляет, как правило, от 1 до 500 Гц; амплитуд ускорения -  от 

10 до 200 м/с2.
7.2 Метод калибровки и представление результатов
Суть метода может быть пояснена на примере испытательной установки с трехкомпонентным 

акселерометром, изображенной на рисунке 6 (подробности метода описаны в [12] за исключением 
того, что вместо трехкомпонентного акселерометра использованы четыре эталонных акселерометра, 
что позволяет контролировать отклонения от заданного возбуждения, в том числе, связанные с рабо
той гидростатического подшипника).

Калибруемый преобразователь устанавливают в центре вибростола диаметром 420 мм, изго
товленного из алюминиевого литья.
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5 4 3 2 1

1 -  вибровозбудитель (ось X ); 2 -  адаптер с трехкомпонентным акселерометром; 3 -  калибруемый 
преобразователь; 4 -  вибростол; 5 -  вибровозбудитель (ось 7 ); 6 -  устройство сочленения; 7 -  

основание с системой виброизоляции; 8 -вибровозбудитель (ось Z )

Рисунок 6 -  Испытательная установка с трехкомпонентным вибровозбудителем и трехкомпонентным
акселерометром

При установке обеспечивается совпадение осей чувствительности калибруемого преобразо
вателя и одной из осей чувствительности эталонного трехкомпонентного акселерометра (ось Z ). 
Движение в горизонтальной плоскости (-АТ) контролируется трехкомпонентным акселерометром. 
Это обеспечивает независимость результатов измерения коэффициента поперечного преобразова
ния от влияния обратной связи в управлении вибровозбудителями.

Выходные сигналы акселерометров синхронно записывают в память процессора после опе
рации аналого-цифрового преобразования. Частоты вибрации в направлении Z и в плоскости (.АУ) 

выбирают независимо друг от друга. Направление возбуждаемой вибрации в плоскости (.АУ) изме
няют с шагом 30°.
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4

1 -  вибровозбудитель (ось X  ); 2 -  вибростол; 3 -  калибруемый преобразователь; 4 -луч лазера интерферомет
ра (ось Z ) 5 -  адаптер с отражающими плоскостями; 6 -  вибровозбудитель (ось Y ); 7 -  интерферометр (ось 
X  ); 8 -  система виброизоляции интерферометра (ось X  ); 9 -  вибровозбудитель (ось Z  ); 10 -  устройство со

членения; 11 -  основание с системой виброизоляции; 12 -  система виброизоляции интерферометра (ось Y ); 13
-  интерферометр (ось У )

Рисунок 7 -  Испытательная установка с трехкомпонентным вибровозбудителем и тремя лазерными
интерферометрами

Амплитуду вибрации в плоскости (XY) рассчитывают по формуле

о \у д/ ф 1 (18)

где ах и aY -  составляющие ускорения по осям X \л Y соответственно, измеренные эталонным 
акселерометром.

На основе полученного значения а ху оценивают коэффициент поперечного преобразования 

в направлении под углом arctan(aY/ a x.).
Дальнейшая обработка и представление результатов аналогичны 4.2.2.
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5 4 3 2 1

1 -  вибровозбудитель (ось X  ); 2 -  вибростол; 3 -  калибруемый преобразователь; 4 -  адаптер с отражающими 
плоскостями; 5 -  вибровозбудитель (ось 7  ); 6 -  вибровозбудитель (ось Z ); 7 -  устройство сочленения; 8 -  
основание с системой виброизоляции; 9 -  система виброизоляции интерферометра; 10 -  трехкомпонентный

лазерный интерферометр

Рисунок 8 -  Испытательная установка с трехкомпонентным вибровозбудителем и трехкомпонентным лазерным
интерферометром

8 Средства измерений входного и выходного сигнала калибруемого 
преобразователя

Для измерений коэффициента поперечного преобразования испытательная установка кроме 
испытательного оборудования, указанного в разделах 4 и 5, должна включать в себя измерительную 
систему, позволяющую проводить измерения с учетом требований по неопределенности измерения 
при калибровке.

Примерами средств измерения амплитуды ускорения или скорости вибростола являются:
a) пьезоэлектрический акселерометр, усилитель заряда и вольтметр среднеквадратичного 

значения для одновременного измерения амплитуд ускорения в направлениях X , 7 и Z ;
b) интерференционный лазерный виброметр для одновременного измерения амплитуд 

скорости в направлениях X , 7 и Z  ;
c) трехкомпонентный интерференционный лазерный виброметр для одновременного из

мерения амплитуд скорости в направлениях X , 7 и Z .
В случае трехкомпонентного вибровозбудителя (см. рисунки 6, 7 и 8) следует использовать 

трехканальную измерительную аппаратуру (см. [10] и [11].
Примером средств измерений выходного сигнала калибруемого преобразователя могут быть 

усилитель сигнала и вольтметр среднеквадратичного значения.
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9 Предпочтительные значения амплитуд и частот калибровки

Амплитуды ускорения или скорости следует выбирать так, чтобы отношение «сигнал/шум» на 
выходе калибруемого преобразователя было достаточным для точного измерения амплитуды вы
ходного сигнала.

Частоты калибровки следует выбирать из ряда стандартизованных третьоктавных частот по 
ИСО 266 в пределах от 1 Гц до 5 кГц или из ряда угловых частот вокруг 1000 рад/с.
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Приложение А 

(обязательное)
Определение коэффициента поперечного преобразования

Коэффициент поперечного преобразования акселерометра (датчика скорости) характеризует 
его чувствительность к ускорению (скорости) в плоскости, перпендикулярной к оси чувствительности.

Ось чувствительности преобразователя необязательно совпадает с осью максимальной чув
ствительности, как показано на рисунке А.1. В прямоугольной системе координат (см. рисунок А.1) 
вектор Simx (соответствующий направлению максимальной чувствительности) может быть разложен 
на две составляющие: вдоль оси чувствительности, для которой определен коэффициент преобразо
вания SN , и вдоль оси, соответствующей максимальному значению коэффициента поперечного пре

образования Sr пих.

Рисунок А.1 -  Характерные оси преобразователя вибрации

Теоретическая кривая зависимости коэффициента поперечного преобразования от направления возбу
ждения вибрации показана на рисунке А.2.
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Рисунок А.2 -  Типичная теоретическая кривая коэффициента поперечного преобразования в полярной 
системе координат как функция угла в плоскости, перпендикулярной коси чувствительности преобразователя

17



ГОСТ ISO 16063-31-2013

Приложение Д .А  
(справочное)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны 
ссылки, межгосударственным стандартам

Таблица Д.А.1

Обозначение и наименование 

международного стандарта

Степень

соответствия

Обозначение и наименование 

межгосударственного стандарта

ISO 266 Акустика. Предпочтитель

ные ряды частот

NEQ ГОСТ 12090-80 Частоты для акустических 

измерений. Предпочтительные ряды

IS0 16063-1:1998 Методы калиб

ровки датчиков вибрации и удара. 

Часть 1. Основные положения

*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендует

ся использовать перевод данного международного стандарта на русский язык.
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