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Введение

Серия стандартов ISO 9727 под общим наименованием «Пробки корковые цилиндрические. Ис
пытания физических свойств», включает в себя следующие части: 

часть 1. Определение размеров;
часть 2. 
часть 3. 
часть 4. 
часть 5. 
часть 6. 
часть 7.

Определение массы и кажущейся плотности для агломерированных корковых пробок; 
Определение содержания влаги;
Определение восстановления размеров после сжатия;
Определение силы извлечения;
Определение влагонепроницаемости;
Определение количества пыли.

V
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРОБКИ КОРКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методы определения физических свойств 

Ч а с т ь  2

Определение массы и кажущейся плотности для агломерированных корковых пробок

Cylindrical cork stoppers. Methods for determination of physical properties. Part 2. Determination of mass and apparent
density for agglomerated cork stoppers

Дата введения — 2017—04—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения массы цилиндрических корковых пробок, 

готовых к использованию или в виде полуфабрикатов, целиком или частично изготовленных из агломе
рированной пробки, и кажущейся плотности цилиндрических корковых пробок, готовых к использова
нию или в виде полуфабрикатов, изготовленных целиком из агломерированной пробки.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный 

стандарт:
ISO 633, Cork — Vocabulary (Кора пробковая. Словарь)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ISO 633, а также следующий термин с соответ

ствующим определением:
3.1 кажущаяся плотность цилиндрической корковой пробки (apparent density of a cylindrical 

cork stopper): Отношение измеренной массы пробки к ее расчетному объему.

4 Аппаратура
4.1 Весы с ценой деления менее или равной 0,01 г.

5 Условия испытаний
5.1 Испытания проводят при следующих условиях окружающей среды:
- температура — (21 ± 4) °С;
- относительная влажность воздуха — (60 ± 20) %.

5.2 Корковые пробки

5.2.1 Температура
Перед началом испытаний следует убедиться в том, что температура испытуемых образцов про

бок из отобранной выборки составляет (21 ± 4) °С.

Издание официальное
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5.2.2 Влажность
Перед началом испытаний необходимо удостовериться в том, что влажность испытуемых образ

цов пробок из отобранной выборки составляет (6 ± 2) %. Если влажность отличается от установленных 
пределов 4 %—8 %, то измеренное значение влажности необходимо указать в протоколе испытаний.

6 Отбор образцов
От каждой партии отбирают выборку пробок в количестве согласно плану выборочного контроля, 

предварительно согласованному заинтересованными сторонами.
Пробки из отобранной выборки не должны иметь видимых дефектов, которые могут повлиять на 

проведение измерений.

7 Проведение испытаний
7.1 Перед началом испытаний каждую пробку нумеруют.
7.2 Каждую пробку из выборки взвешивают на весах (4.1), значение результата взвешивания за

писывают.

8 Результаты

8.1 Масса

За окончательный результат испытаний принимают среднеарифметическое значение результа
тов, полученных для каждой пробки из отобранной выборки, выраженное в граммах и округленное до 
0,1, а также стандартное отклонение и максимальное и минимальное значения результатов, округлен
ные до 0,1.

8.2 Кажущаяся плотность

Для каждой пробки плотность р, кг/м3, вычисляют по формуле

/771 О6
Р = ---------------- 7“ ’jt(d/2)2/ (1)

где m — масса пробки, полученная по разделу 7, г;
d — диаметр, мм, измеренный в соответствии с ISO 9727-1;
I — длина, мм, измеренная в соответствии с ISO 9727-1.
П р и м е ч а н и е  — При расчете объема пробки со снятой фаской фаску не учитывают.

За окончательный результат испытаний принимают среднеарифметическое значение результа
тов, полученных для каждой пробки из отобранной выборки, округленное до ближайшей единицы, а 
также стандартное отклонение и максимальное и минимальное значения результатов, округленные до 
единицы.

9 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) полную идентификацию образцов отобранной выборки, включая тип корковых пробок со ссыл

кой на наличие снятой фаски и их происхождение;
c) акт отбора образцов в выборку;
d) полученные результаты;
e) любые отклонения от метода настоящего стандарта, которые могли повлиять на результаты 

испытаний.
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного
стандарта

ISO 633 ЮТ ГОСТ ISO 633— 2016 «Кора пробковая. Термины и определения»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:

- ЮТ—  идентичный стандарт.
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